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Resumo
A avaliac¸a˜o do estudo das relac¸o˜es patelofemorais (PF) por Tomografia Computo-
rizada (TC) e´ amplamente utilizada para avaliac¸a˜o da instabilidade da articulac¸a˜o
do joelho. Ao longo do tempo esta modalidade de imagem foi aprimorada atrave´s
da quantificac¸a˜o das va´rias causas ou indicadores existentes na articulac¸a˜o do joelho
com traduc¸a˜o imagiolo´gica em TC, atrave´s de medic¸o˜es.
Para determinar a avaliac¸a˜o de instabilidade esta˜o definidas uma conjunto de 10
medic¸o˜es bilaterais efectuadas a` articulac¸a˜o do joelho em posic¸a˜o neutra, relaxada e
com est´ımulo dinaˆmico, contracc¸a˜o do mu´sculo quadr´ıcipital e flexa˜o dos dois joelho
a cerca de 30o.
A forma de proceder a` execuc¸a˜o das medic¸o˜es esta´ bem definida na bibliografia exis-
tente. O que na˜o foi avaliada e´ a variabilidade destas medidas quando a mesma e´
realizada por observadores diferentes. Para fazer a quantificac¸a˜o da variabilidade
das medic¸o˜es do estudo FP por TC foram recolhidos, retrospectivamente, 20 ca-
sos cl´ınicos que foram medidos por 3 te´cnicos, ou observadores, diferentes, 2 vezes
cada um dos casos, com recurso a 2 softwares distintos, um manual e outro semi-
automa´tico.
Este trabalho pretende compreender se ha´ variabilidade em diferentes cena´rios pos-
s´ıveis de encontrar na pra´tica cl´ınica. O primeiro cena´rio pretende avaliar e quantifi-
car a variabilidade dos mesmos dados quando medidos em dois momentos diferentes
pelo mesmo observador, intra-variabilidade. O segundo cena´rio pretende avaliar
e quantificar a variabilidade dos mesmos dados quando medidos em dois momen-
tos diferentes por observadores diferentes, inter-variabilidade. Por u´ltimo, preveˆ-se
quantificar a variabilidade quando os mesmos dados sa˜o medidos pelo mesmo obser-
vador em softwares de medic¸a˜o diferentes.
vi
A quantificac¸a˜o desta variabilidade vai ajudar a compreender em que termos e´ que
estas medic¸o˜es esta˜o a ser efectuadas, nomeadamante a ajudar na compreensa˜o e
detecc¸a˜o de poss´ıveis erros sistema´ticos. A possibilidade de sistematizar o processo
para que este se torne mais a`gil, ra´pido e produza dados reproduct´ıveis so´ sera´ poss´ı-
vel depois de ser conhecido e quantificado o processo que e´, actualmente, executado.
A aspirac¸a˜o futura deste trabalho e´ servir de base a` automatizac¸a˜o das medic¸o˜es de
forma a reduzir toda a subjcetividade do processo, melhorando-o.
Palavras chave: Relac¸o˜es Patelofemorais; Instabilidade; Tomografia Computori-
zada; TA-GT; Medic¸o˜es.
Abstract
The evaluation of the study of the patellofemoral disease (PF) by Computed To-
mography (CT) is widely used to evaluate the knee joint stability. Through time
this image modality was improved through the quantification of the several causes
or indicators that there exist in the knee joint with imagiological translation in CT,
through measurements.
To determine the evaluation of the instability are defined a set of ten bilateral measu-
rements done to the knee joint in a neutral and relaxed position and with dynamic
stimulation, contraction of the quadricipital muscle and flexion of both knees on
about thirty degrees.
The procedure of measurement is clearly set in the existing bibliography about the
theme. What hasn’t been evaluated is the variability of these measurements when
performed by different observers. I order to make the variability quantification of
the measurements of the study, PF by CT were collected, retrospectively, twenty
clinical cases that were measured by three technicians, or watchers, all different, two
times in each case, with the use of to two different software, one manual and another
semi- automatic.
These project has the intention to understand if there is variability in different possi-
ble sceneries found in the clinical practice. The first objective intends to evaluate and
quantify the variability of the same data when measured in two different moments
by the same observer, intra-variability. The second objective wishes to evaluate and
quantify the variability of the same date when measured in two different moments
by different observers, inter- variability. At last, is predicted to quantify the varia-
bility when the same data is measured by the same observer in software of different
measurements.
viii
The quantification of this variability will help to understand in what terms are these
measurements being executed, namely to help to the comprehension and detection
of possible systematic errors. The possibility to systematise the process in order to
make it agiler, faster and that produces reproductive data will only be possible after
being known and quantified the process that is, nowadays, in practice. The future
intent of this work is to be a base to the automatization of measurements in order
to reduce all the process subjectivity, improving it.
Key words: Patellofemoral Disease; Instability; Computed Tomography; TA-GT;
Measurements.
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Capı´tulo1
Introduc¸a˜o
1.1 Relac¸o˜es Patelofemorais
Os meios complementares de diagno´stico e terapeˆutica personificados na imagiologia
teˆm um papel preponderante no diagno´stico de patologias diversas, muitas vezes
fazendo por si so´ o diagno´stico diferencial das mesmas.
O nosso sistema de sau´de, em particular, tem uma forma de gesta˜o destes meios
no sentido de compreender e estudar a presenc¸a de patologia atrave´s dos exames gold
standad inicialmente e so´ depois, evoluindo para exames mais informativos, mais
complexos e dispendiosos, ja´ orientados pela informac¸a˜o adquirida previamente pela
cl´ınica.
Ha´ para o joelho uma linha que, consoante a patologia, compreende a realiza-
c¸a˜o de Radiografia (RX) e/ou Ecografia, evoluindo para Tomografia Computorizada
(TC) e num momento posterior para a Ressonaˆncia Magne´tica (RM). No final desta
linha nenhum exame se substitui, mas complementa, no sentido do melhor diagno´s-
tico diferencial poss´ıvel.
O estudo da patologia do joelho esta´ assim muito bem compreendida atrave´s
da imagem nas modalidades de RX e TC, com grande acuidade para o estudo do
entalhe o´sseo e da dinaˆmica da articulac¸a˜o, permitindo o estudo ana´tomo-fisiolo´gico
da mesma. Atrave´s do TC podemos obter algum dinamismo no estudo da articulac¸a˜o
atrave´s da flexa˜o e contracc¸a˜o do joelho, permitindo um estudo mais completo.
Actualmente, a realizac¸a˜o de RM tem sido amplamente utilizada para o estudo
da cartilagem patelofemoral (PF). Sendo, pore´m, algumas das informac¸o˜es dadas por
estas sobrepon´ıveis a`s do TC, outras limitadas aos princ´ıpios f´ısicos e paraˆmetros
te´cnicos da mesma.
2 Cap´ıtulo 1. Introduc¸a˜o
Este trabalho foca-se no estudo das relac¸o˜es patelofemorais (RPF), que engloba
na pra´tica cl´ınica um conjunto de 10 medic¸o˜es, realizadas atrave´s de imagens de
Tomografia Computorizada, adquiridas de uma forma espec´ıfica para induzir um
estudo ana´tomo-patolo´gico dinaˆmico.
Estas medidas servem para quantificar a existeˆncia ou na˜o de patologia patelo-
femoral, bem como para quantificar a sua severidade e a partir desses ı´ndices definir
o tratamento a efectuar. Apo´s o tratamento, este exame pode/deve ser repetido
a fim realizar uma nova quantificac¸a˜o do estado da articulac¸a˜o e, assim, avaliar o
resultado do tratamento aplicado.
Estando este estudo standardizado na comunidade me´dica, existem valores que
determinam escalas de normalidade ou patologia que levam a guidelines de trata-
mento que em casos muito severos pode mesmo passar por cirurgia. E´, assim, de
grande importaˆncia que o processo de medic¸a˜o seja realizado de forma sistema´tica
e com a menor variabilidade poss´ıvel.
Para verificar a existeˆncia de variabilidade e quantifica-la´ foram recolhidos 20
casos cl´ınicos, retrospectivamente e medidos, de novo, por 3 te´cnicos diferentes, em
2 softwares diferentes. Com estes dados e´ esperado compreender se a realizac¸a˜o de
cada medic¸a˜o varia quando e´ medida pelo mesmo indiv´ıduo em momentos diferentes,
quando e´ medida por indiv´ıduos diferentes e ainda quando o mesmo indiv´ıduo realiza
em aparelhos diferentes a mesma medic¸a˜o.
1.2 Objectivos e Motivac¸a˜o
A na˜o existeˆncia de estudos pre´vios que quantifiquem a variabilidade das medic¸o˜es
efectuadas para o estudo das RPF por TC leva a` necessidade de realizac¸a˜o desse
estudo. Essa necessidade e´ exponenciada quando no quotidiano e´ verificado que
te´cnicos diferentes teˆm padro˜es de medic¸a˜o diferentes e que a validac¸a˜o me´dica
ainda difere quanto a`s medic¸o˜es que entende necessa´rias, bem como na forma como
estas se devem realizar.
A oportunidade de tentar quantificar essas oscilac¸o˜es e compreender o seu im-
pacto na pra´tica cl´ınica e no digno´stico final, surge atrave´s desta tese que se apre-
senta na˜o como uma cr´ıtica a` forma de execua˜o das mesmas, muito pelo contra´rio,
e´ a necessidade de rigor que leva ao surgimento da questa˜o : ”Sera´ um software de
medic¸a˜o automa´tica mais adequado?”.
Ao longo deste trabalho apresenta-se todos os dados que ajudam a compreender
este processo atrave´s das perguntas chave: porque se faz, quando se faz e como se faz
1.3. Contribuic¸o˜es 3
o estudo TC das relac¸o˜es patelofemorais. No final e´ esperada a resposta a` questa˜o
levantada, justificada atrave´s dos dados recolhidos e da ana´lise da variabilidade dos
mesmos.
1.3 Contribuic¸o˜es
As contribuic¸o˜es que surgiram como fruto deste trabalho e que podem contuibuir
para o enriquecimento deste tema sa˜o:
• Compilac¸a˜o da informac¸a˜o chave acerca da tema´tica que envolve o estudo das
relac¸o˜es patelofemorais por Tomografia Computorizada;
• Apresentac¸a˜o detalhada dos passos necessa´rios para a realizac¸a˜o de um estudo
de Tomografia Computorizada a`s relac¸o˜es patelofemorais;
• Realizac¸a˜o de estudo para quantificac¸a˜o da variabilidade no estudo das relac¸o˜es
patelofemorais;
• Estudo quantificativo da variabilidade intra-observador e inter-observador em
estudos TC das RPF;
• Estudo quantificativo da variabilidade intra-software para a realizac¸a˜o das
medic¸o˜es implicadas no estudo TC das RPF;
1.4 Organizac¸a˜o da Tese
Os cap´ıtulos que compo˜em este trabalho enumeram-se a seguir:
No Cap´ıtulo 2 da´-se uma breve introduc¸a˜o a` anatomia da articulac¸a˜o do joelho
e a` patologia que pode afectar esta estrutura, ou seja, a patologia patelofemoral.
No Cap´ıtulo 3 sa˜o descritas as principais modalidades de imagem que se aplicam
ao diagno´stico da patologia patelofemoral, a sua aplicac¸a˜o pra´tica, os benef´ıcios e
limitac¸o˜es, bem como os protocolos base de execuc¸a˜o, com especial relevo para a
Tomografia Computorizada e para os softwares por ele utilizados.
No Cap´ıtulo 4 sa˜o enumeradas e descritas as principais medic¸o˜es efectuadas
para diagno´stico da patologia patelofemoral apresentadas na bibliografia, definidas
as suas vantagens e desvantagens, bem como a sua aplicac¸a˜o pra´tica.
4 Cap´ıtulo 1. Introduc¸a˜o
No Cap´ıtulo 5 e´ descrito o processo de selecc¸a˜o das imagens, apresentado o
software envolvido no processo de medic¸a˜o e apresentadas as medic¸o˜es que sa˜o efec-
tuadas na pra´tica cl´ınica, as mesmas que foram efectuadas para a execuc¸a˜o dos 20
casos cl´ınicos analisados.
No Cap´ıtulo 6 sa˜o apresentados e analisados os dados, de forma a avaliar e
quantificar variabilidade das medic¸o˜es efectuadas, nomeadamente varibilidade intra-
observador, inter-observador e intra-software.
Finalmente, no Cap´ıtulo 7 sa˜o retiradas ilac¸o˜es sobre os dados analisados e
essencialmente sobre a quantificac¸a˜o da variabilidade que esta´ presente no processo
de medic¸a˜o.
Capı´tulo2
A Articulac¸a˜o do Joelho
2.1 Anatomia do Joelho
2.1.1 Ossos do Joelho
As estruturas o´sseas do joelho incluem o fe´mur, a t´ıbia, o pero´nio e a ro´tula, podemos
identificar estas estruturas na Figura 2.1.
O fe´mur e´ o maior osso do corpo humano e e´ fundamental na locomoc¸a˜o do
corpo. E´ a sua porc¸a˜o distal que compo˜e o joelho atrave´s dos seus coˆndilos, medial
e lateral. Estes esta˜o anatomicamente preparados para articular com os outros dois
ossos, anteriormente com a ro´tula e inferiormente com os coˆndilos da t´ıbia [1, 2].
Parte integrante dos coˆndilos do fe´mur sa˜o os epicoˆndilos, tambe´m laterais que
servem de estrutura para a inserc¸a˜o de determinados ligamentos e tendo˜es, bem como
toda a irrigac¸a˜o nervosa e vascular do membro inferior [3, 4]. A fossa intercondiliana
e´ uma depressa˜o, na regia˜o posterior, entre estas duas estruturas, cujo objectivo,
ale´m de articular e´ servir de suporte a` inserc¸a˜o de dois ligamentos importantes a`
estabilidade do membro: ligamento cruzado anterior e posterior. Outra estrutura
de relevo e´ a superf´ıcie rotuliana, ou tro´clea, ligeira depressa˜o, vista anteriormente,
onde os coˆndilos sa˜o mais salientes [1, 5].
A ro´tula e´ um osso sesamoide, o maior do corpo. A particularidade dos ossos
sesamoides e´ que se desenvolvem nos tendo˜es dos mu´sculos a fim de aliviar a pressa˜o
exercida sobre estes. Na pra´tica a forc¸a necessa´ria para realizar um movimento e´
diminuida, implicando menor contrac¸a˜o do mu´sculo e desgaste do tenda˜o [3, 2, 4].
As principais estruturas que compo˜em a ro´tula sa˜o: o a´pice, a base e a faceta
articular. O a´pice e´ a estrutura mais distal e a base a estrutura mais proximal, o
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que e´ justificado atrave´s das forc¸as que cada tenda˜o exerce sobre ela: tenda˜o do
quadr´ıceps femoral na base e tenda˜o rotuliano no a´pice [1, 5].
A t´ıbia na˜o participa da constituic¸a˜o desta articulac¸a˜o da mesma forma que as
outras estruturas, ela serve apenas de estrutura de apoio, atrave´s dos pratos tibiais,
coˆncavos, que suportam os meniscos que permitem a flexa˜o da articulac¸a˜o do joelho
[5, 2]. Outra estrutura importante e´ a emineˆncia intercondilar, tambe´m chamada de
espinha tibial que e´ uma salieˆncia entre as duas facetas articulares, onde se ligam
os ligamentos cruzados [4, 3]. A tuberosidade anterior da t´ıbia e´ outra estrutura
importante, palpa´vel e fa´cil de identificar, assume uma forma triangular ao toque,
essencial para a inserc¸a˜o do ligamento rotuliano, que na outra extremidade se liga
ao a´pice da ro´tula, como ja´ vimos [1].
O pero´nio e´ um osso longo tubular externo que articula com a t´ıbia na sua
porc¸a˜o proximal, atrave´s da articulac¸a˜o tibio-peronial e distal. Serve de apoio a`
inserc¸a˜o de ligamentos e tendo˜es que estabilizam a articulac¸a˜o do joelho, na˜o fazendo
directamente parte da articulac¸a˜o [3].
Fig. 2.1: Vista parassagital do joelho direito, adaptado de [6].
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2.1.2 Articulac¸a˜o do Joelho
O joelho e´ uma articulac¸a˜o, uma vez que se envolve o movimento s´ıncrono de mais
do que um osso. O exemplo concreto do joelho e´ uma articulac¸a˜o sinovial, do tipo
g´ınglimo, ou em dobradic¸a, que privilegia a flexa˜o e extensa˜o do membro, bem como
uma ligeira rotac¸a˜o [1, 2, 5].
Estas articulac¸o˜es sa˜o as mais complexas e teˆm va´rias func¸o˜es entre elas: ampli-
tude alargada de movimentos, movimentos precisos e suaves, manutenc¸a˜o da estabi-
lidade e fornecer forc¸a ao movimento [3, 4]. A classificac¸a˜o sinovial implica que haja
uma ca´psula articular, cartilagem articular, l´ıquido sinovial e meniscos [1, 2]. A ca´p-
sula articular, como o nome indica reveste toda a articulac¸a˜o, atrave´s da concec¸a˜o
de va´rias bandas de membrana fibrosa, de forma irregular. Junto ao coˆndilo lateral
esta e´ composta apenas pela membrana sinovial, que e´ a maior extensa˜o de mem-
brana no corpo humano. A ro´tula e o ligamento rotuliano participam da ca´psula na
vertente anterior da articulac¸a˜o [3, 5].
A membrana sinovial reveste o interior da ca´psula articular, como as estruturas
do seu interior, os ligamentos, os meniscos, a ro´tula, o fe´mur e a t´ıbia. Todas as
estruturas o´sseas esta˜o cobertas por cartilagem articular, que segue os contornos
o´sseos anato´micos, que vai sofrendo desgaste do embate o´sseo. Esta membrana
produz l´ıquido sinovial que ajuda a manter a integridade da articulac¸a˜o: lubrificada
e hidratada [2].
A membrana sinovial ajuda na criac¸a˜o das bursas que e´ a individualizac¸a˜o de
pequenos sacos de l´ıquido sinovial que atrave´s deste reduz o atrito entre as estruturas.
As bursas que existem nesta articulac¸a˜o totalizam o nu´mero 13. As principais sa˜o
as quatro bursas presentes no compartimento anterior: suprapatelar, de maiores
dimenso˜es, a infrapatelar, a pre´-patelar cutaˆnea e subcutaˆnea [5, 4].
2.1.3 Ligamentos e Meniscos do Joelho
A articulac¸a˜o do joelho tem va´rios ligamentos associados que se enumeram a seguir
e se representam na Figura 2.2 e Figura 2.3:
• Ligamento rotuliano: vai desde o a´pice da ro´tula ate´ a` tuberosidade anterior
da t´ıbia. Constitui a parte distal do tenda˜o do mu´sculo quadricipital;
• Retina´culos da ro´tula (medial lateral): sustentam a ca´psula articular do joelho.
Va˜o desde o bordo da ro´tula ate´ a`s tuberosidades dos coˆndilos e e´ aqui que se
funde o ligamento patelofemoral medial;
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Fig. 2.2: Estruturas ligamentares do joelho direito, vista anterior, adaptado de [6].
• Ligamento popl´ıteo: o arqueado vai desde a cabec¸a do pero´nio ate´ a` ca´psula
articular, posteriormente e o obl´ıquo e´ uma extensa˜o do tenda˜o semimembra-
noso e e´ um reforc¸o da ca´psula articular, vai desde o coˆndilo medial da t´ıbia ate´
a` parte central da ca´psula articular, posteriormente e forma o cha˜o do cavado
popl´ıteo;
• Ligamentos colaterais: o ligamento colateral interno insere-se na tuberosidade
interna do coˆndilo do fe´mur e no bordo interno da t´ıbia. O ligamento colateral
externo insere-se na tuberosidade do coˆndilo externo do fe´mur e na cabec¸a do
pero´nio, sendo este mais forte e resistente. Estes ligamentos teˆm comunicac¸a˜o
com os meniscos, mas na˜o aderem aos mesmos;
• Ligamentos cruzados: os ligamentos cruzados sa˜o extremamente fortes e cru-
zam no centro da articulac¸a˜o, formando um x entre eles. O ligamento cruzado
posterior insere-se na fossa intercondiliana posterior da t´ıbia e o seu trajeto
termina na porc¸a˜o lateral e frontal do coˆndilo medial do fe´mur. O ligamento
cruzado anterior insere-se na depressa˜o da eminencia intercondiliana, anterior-
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mente, e o seu trajecto termina na porc¸a˜o lateral do coˆndilo lateral do fe´mur.
O papel destes ligamentos e´ manter esta´veis e limitados os movimentos dos
ossos longos que constituem esta articulac¸a˜o;
• Ligamentos corona´rios (lateral e medial): permitem a unia˜o dos meniscos aos
pratos tibiais, ou mais correctamente, a`s laterais da cabec¸a da t´ıbia;
• Ligamento transverso: une as porc¸o˜es anteriores dos dois meniscos e permite
o seu movimento em bloco;
• Ligamento menisco-femoral (anterior e posterior): faz a unia˜o entre o menisco
externo, o coˆndilo interno do fe´mur e o ligamento cruzado posterior [1, 2, 5].
Fig. 2.3: Estruturas ligamentares do joelho direito e meniscos: (a) vista posterior; (b)
vista com o joelho em flexa˜o a 90o, adaptado de [6].
Os meniscos sa˜o estruturas semilunares formados por fibrocartilagem. As bordas
sa˜o convexas e a regia˜o mais interna coˆncava, para permitir o movimento dos coˆndilos
femorais, que sa˜o arredondados, diminuindo o impacto do choque ao movimento
condiliano. Os meniscos sa˜o divididos ainda em duas regio˜es: corno anterior e
posterior [5, 2, 3].
2.1.4 Mu´sculos e Estruturas Vasculares
Ha´ va´rios mu´sculos que esta˜o compreendidos nesta estrutura, alguns adveˆm da coxa
e fazem a sua inserc¸a˜o tendinosa nesta estrutura, outros iniciam nesta articulac¸a˜o
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e constituem a perna. Podemos enfatizar o mu´sculo gastrocne´mio, o semimembra-
noso, o semitendinoso, o gra´cil, o sarto´rio, o b´ıceps femoral, o mu´sculo popl´ıteo e
ainda o solear e o tibial anterior, representados na Figura 2.3 e Figura 2.4. O prin-
cipal mu´sculo que constitui e mante´m a estabilidade desta articulac¸a˜o e´ o mu´sculo
quadr´ıceps femoral, juntamente com o vasto lateral e medial na sua porc¸a˜o mais
distal [3, 6].
Fig. 2.4: Vista axial do joelho, adaptado de [6].
Como qualquer estrutura anato´mica a articulac¸a˜o do joelho e´ inervada e irrigada.
As arte´rias que irrigam a articulac¸a˜o sa˜o ramos das arte´rias femoral superficial e
profunda, popl´ıtea, tibial anterior e peronial circunflexa. O retorno venoso e´ feito
pelas veias safenas e veia popl´ıtea [2]. A inervac¸a˜o desta articulac¸a˜o tambe´m e´ feita
a partir de ramos dos nervos principais: obturador, femoral e tibial [5].
2.2 Patologia do Joelho
A patologia do joelho pode ter mu´ltiplas causas, sintomas e consequeˆncias. A li-
mitac¸a˜o funcional que esta pode induzir, atrave´s da sua manifestac¸a˜o dolorosa, e´
severa. A ideia de que a algia (vulgarmente designada de dor) no joelho apenas
aparece com o avanc¸ar da idade ou com leso˜es por eventos trauma´ticos na˜o pode ser
generalizada quando ha´ uma algia difusa e incapacitante no jovem adulto.
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2.2.1 Patologia Patelofemoral
A patologia patelofemoral define-se como uma qualquer alterac¸a˜o que implique o
envolvimento da ro´tula, do fe´mur e da superf´ıcie articular destas estruturas [7].
E´ dif´ıcil compreender o que se apresenta como causa ou consequeˆncia neste con-
texto, mas a falta de estabilidade da articulac¸a˜o leva a subluxac¸o˜es, que consequen-
temente levam a alterac¸o˜es na configurac¸a˜o da articulac¸a˜o, criando um ciclo. A falta
de estabilidade da articulac¸a˜o e´ sino´nimo de patologia que se pode manifestar de
duas formas poss´ıveis: instabilidade e queixas a´lgicas intensas no compartimento
anterior da articulac¸a˜o. A instabilidade leva a episo´dios de subluxac¸a˜o e a algia
e´ uma consequeˆncia da deteriorac¸a˜o da cartilagem da articulac¸a˜o, portanto, uma
consequeˆncia [7, 8, 9, 10]. A percentagem de luxac¸a˜o do joelho representa apenas
uma pequena percentagem de ocorreˆncia, 3%, da patologia referanciada para esta
estrutura [10, 7, 11]. A forma mais simples de compreender a luxac¸a˜o da ro´tula e´
associar este episo´dio ao movimento da mesma, lateralmente [10, 12].
A luxac¸a˜o da ro´tula pode ocorrer por dois mecanismos diferentes: induzida por
existeˆncia de contacto e sem contacto. Quando ha´ contacto e´ fa´cil compreender que a
ro´tula e´ empurrada para fora da articulac¸a˜o, onde anatomicamente deve estar. Para
ocorrer com auseˆncia de contacto significa que ha´ um conjunto de sucessivos movi-
mentos a considerar: rotac¸a˜o interna do fe´mur mais contracc¸a˜o do quadr´ıceps mais
flexa˜o com rotac¸a˜o externa do fe´mur [13]. Embora a percentagem de luxac¸a˜o seja
pequena, o seu impacto e´ grande, implicando hemartrose (sangramento dentro da
ca´psula articular por ruptura de capilares sangu´ıneos e diminuic¸a˜o/perda funcional
da articulac¸a˜o) [7, 11].
Para manter a estabilidade da articulac¸a˜o e´ preciso que treˆs estruturas ana-
to´micas estejam completamente preservadas e ı´ntegras: mu´sculo quadricipital, o
retina´culo e o a geometria da articulac¸a˜o [7, 8]. O movimento isolado da ro´tula esta´
estabilizado pelo ligamento patelofemoral medial [14]. Este ligamento, aquando ava-
liac¸a˜o ciru´rgica, para tratamento, apresenta-se comprometido em 94% dos episo´dios
de luxac¸a˜o da ro´tula [8].
Os factores de instabilidade quando presentes na articulac¸a˜o sa˜o vis´ıveis no movi-
mento atrave´s da flexa˜o e contracc¸a˜o do membro [8]. Ha´ va´rias correntes ideolo´gicas
para identificar o grau de instabilidade da articulac¸a˜o, uma das sugesto˜es e´ a classi-
ficac¸a˜o sugerida pela Lyonnaise school [13]. Esta subdivide a instabilidade em treˆs
grupos: instabilidade objectiva, instabilidade potencial e dor patelofemoral [13, 15].
Instabilidade objectiva: pacientes que experimentaram pelo menos um episo´dio de
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subluxac¸a˜o e com um factor de risco; Potencial instabilidade: sem episo´dio de su-
bluxac¸a˜o e com um ou mais factores de instabilidade. Dor: inexisteˆncia de factores
de instabilidade [13, 15, 16, 11, 8].
Associados aos factores de instabilidade existem ainda outros a considerar: os facto-
res externos e internos a` articulac¸a˜o patelofemoral que possam levar a` ocorreˆncia de
subluxac¸a˜o. Os factores externos sa˜o nada mais do que todos os acontecimentos que
possam levar a` ocorreˆncia de luxac¸a˜o da ro´tula, quer sejam ana´tomo-patolo´gicos ou
comportamentais [13]. Os factores internos sa˜o:
• Idade: mais comum em adolescentes (< 20 anos), embora adultos com osteo-
artrite do joelho estejam tambe´m prop´ıcios [13, 17, 18, 7];
• Sexo: o sexo feminino e´ mais sucept´ıvel quer a` ocorreˆncia, quer a` reincideˆncia
de luxac¸a˜o da ro´tula (3:1), sendo que o evento esta´ intimamente ligado a` lesa˜o
do ligamento patelofemoral me´dio [8, 13, 17];
• Antecedentes de luxac¸a˜o da ro´tula: leva a` criac¸a˜o de dano cartilag´ıneo que
induz cada vez mais instabilidade e aumenta a probabilidade de reincideˆncia
(7:1) [13, 7];
• Factores anato´micos: sa˜o todas as alterac¸o˜es que a anatomia da articulac¸a˜o
possa sofrer a fim de a tornar insta´vel [11, 13].
A comunidade cient´ıfica utiliza ainda a classificac¸a˜o dos factores principais de
instabilidade, que ja´ se relacionam com a presenc¸a da patologia adjacente: displa-
sia troclear, anormal altura da ro´tula (patela alta), alterac¸o˜es a` distaˆncia TT-TG
(tuberosidade tibial-goteira troclear), e alterac¸o˜es relacionadas com o alinhamento
do mecanismo extensor [11, 13, 19, 16]. . Os factores principais esta˜o intimamente
relacionados com a anatomia da articulac¸a˜o, mas principalmente com a forma que
a tro´clea assume [16, 11]. A classificac¸a˜o dos factores secunda´rios de instabilidade
sa˜o: Joelho valgo/varo; genu recurvatum, aˆngulo de torc¸a˜o patolo´gico (fe´mur/t´ıbia)
ou aˆngulo patolo´gico de torc¸a˜o coˆndilos-pratos, a displasia da ro´tula e a pronac¸a˜o
da articulac¸a˜o subastragalina [11, 13, 19, 16].
2.2.2 Condromala´cia Rotuliana
A condromala´cia rotuliana foi o primeiro conceito de desgaste da cartilagem do joe-
lho descrito na literatura [7]. Inicialmente associado a` cl´ınica pelo aparecimento de
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uma dor aguda no compartimento anterior do mesmo [20, 7]. A existeˆncia de con-
dromalacia preveˆ erosa˜o, desgaste, edema, o aparecimento de fissuras e a diminuic¸a˜o
da espessura [20].
A passagem do tempo levou a que este desgaste fosse avaliado em termos de
imagem e compreendido atrave´s da ana´lise qualitativas das estruturas atrave´s da
existeˆncia de assimetrias [7]. A condromalacia leva ao desenvolvimento de osteo-
artrite, que e´ facilmente classificado atrave´s de imagens CT, numa classificac¸a˜o de
I-IV, como ilustrado na Figura 2.5 [21, 22].
A RM e´ hoje uma ajuda essencial na classificac¸a˜o da condromalacia atrave´s
do aspecto que a cartilagem apresenta nas imagens. Esta classificac¸a˜o estende-se
de grau 0, normal, ate´ grau 5, alterac¸o˜es o´sseas associadas e presenc¸a de cistos
subcondrais [20].
2.2.3 Desalinhamento Rotuliano
O desalinhamento rotuliano na˜o e´ mais do que um desvio da ro´tula da sua posic¸a˜o
normal, ou seja na presenc¸a de flexa˜o/extensa˜o do joelho a ro´tula desloca-se sobre a
tro´clea [7, 12]. Foi descrito pela primeira vez em 1960 e era suficiente para justificar
a dor no compartimento anterior do joelho ainda mal compreendida a` data [7]. Actu-
almente, este desalinhamento ainda e´ o culpado pela dor no compartimento anterior
da articulac¸a˜o do joelho, mesmo sem outros factores de instabilidade rotuliana [12].
O alojamento da ro´tula fora do alinhamento do membro leva a` existeˆncia de tilt
da ro´tula. Este movimento acontece atrave´s da lateralizac¸a˜o da ro´tula por perda de
cartilagem que leva a que esta possa articular simetricamente e a uma heterogenei-
dade na aplicac¸a˜o de forc¸as a`s estruturas que devem manter a articulac¸a˜o esta´vel
[7]. Este conceito esta´ intimamente relacionado com a presenc¸a de osteoartrite (ver
Figura 2.5): quanto mais evolu´ıdo o esta´gio desta, maior o valor que o tilt rotuliano
assume [22, 21].
O movimento da ro´tula provoca dano cartilag´ıneo e danifica a integridade da
articulac¸a˜o [7]. A` data de 1951 eram utilizados treˆs paraˆmetros para avaliar o
movimento da ro´tula: desconforto a` lateralizac¸a˜o, atrofia ou hipoplasia muscular e
a existeˆncia de fracturas na ro´tula [7]. O teste f´ısico para teste de Smillie signque e´
a ana´lise do primeiro paraˆmetro ja´ referido: o membro e´ flectido a 30o, relaxado e e´
realizada a lateralizac¸a˜o da ro´tula. Este e´ considerado positivo se houver alterac¸a˜o
facial do indiv´ıduo ou contracc¸a˜o do quadr´ıceps para contrariar o movimento. Este
deve ser sempre bilateral para comparac¸a˜o [7].
14 Cap´ıtulo 2. A Articulac¸a˜o do Joelho
Fig. 2.5: Diferentes fases de desenvolvimeno de osteoartrite em imagens CT [22].
2.2.4 Displasia da Articulac¸a˜o Patelofemoral
A displasia da articulac¸a˜o patelofemoral e´ outra designac¸a˜o de dois conceitos ja´
referidos anteriormente, actualizados com o conhecimento adquirido ao longo do
tempo sobre a patologia em causa. Foi descrita como uma alterac¸o˜es da tro´clea ou da
ro´tula, estando associado o desgaste heteroge´neo das estruturas por um desarranjo
das forc¸as que actuam sobre estas [7]. Actualmente na˜o esta´ bem determinado se
se trata de uma causa ou uma consequeˆncia da instabilidade da articulac¸a˜o. Sendo
esta uma causa, entende-se que esteja relacionada com factores conge´nitos [16, 23].
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2.2.5 Altura da Ro´tula
Para justificar a instabilidade da articulac¸a˜o foi descrito e quantificado em 1938,
atrave´s de radiografias, as alterac¸o˜es que a ro´tula pode apresentar no seu posiciona-
mento em altura. Se a altura da ro´tula for demasiado elevada, em relac¸a˜o a`s outras
estruturas anato´micas adjacentes, a capacidade articular da mesma e´ comprometida,
passando a ser patolo´gica [7].
2.3 Procedimentos Terapeˆuticos na Articulac¸a˜o
Patelofemoral
As luxac¸o˜es podem ocorrer mu´ltiplas vezes, sendo que o nu´mero de ocorreˆncias pode
justificar um tratamento ciru´rgico, embora seja a u´ltima abordagem a realizar [10,
13]. Aquando da primeira luxac¸a˜o da ro´tula e´ iniciado um algoritmo de tratamento
que visa quantificar a probabilidade de repetic¸a˜o, com base na idade, instabilidade
bilateral, displasia troclear, tilt rotuliano, altura da ro´tula e medida de TT-TG.
Esta escala assume valores de 0-7, sendo que quando assume valores maiores que 5
preveˆ-se a repetic¸a˜o do evento ate´ um periodo ma´ximo de 2 anos [10].
Antes de qualquer intervenc¸a˜o ciru´rgica o tratamento passa por fisioterapia para
reforc¸o muscular, principalmente do mu´sculo quadricipital. Em casos de luxac¸a˜o
aguda, com a mobilizac¸a˜o total do mesmo para que as estruturas possam recuperar
a homeostasia da articulac¸a˜o [24].
A` data de 1938 foi descrita a primeira cirurgia para correc¸a˜o do desalinhamento
rotuliano, sendo que durante umas de´cadas passava apenas pelo realinhamento rotu-
liano [7]. A partir do conceito de displasia da tro´clea e da presenc¸a de irregularidades
na anatomia da tro´clea surgiu o conceito de trocleoplastia, que e´ a moldagem de uma
nova tro´clea, ou seja, refazer a forma da tro´clea de forma a tornar a articulac¸a˜o ta˜o
funcional quanto poss´ıvel [7, 25]. Mais tarde surgiu o conceito de tro´clea plana e
um novo procedimento ciru´rgico associado, a osteotomia, que e´ a escavac¸a˜o o´ssea de
uma goteira troclear atrave´s de reconfigurac¸a˜o condiliana [7].
A avaliac¸a˜o do sucesso terapeˆutico tem de ser avaliado e quantificado, nova-
mente. O estudo da instabilidade da articulac¸a˜o apo´s a intervenc¸a˜o terapeˆutica,
principalmente quando esta e´ cirurgica, deve ser realizada nos mesmos contornos di-
agno´sticos. Em termos imagiolo´gicos, no que respeita a` Tomografia Computorizada,
a reavaliac¸a˜o acontece atrave´s do estudo das relac¸o˜es petelo-femorais [26].
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A ana´lise da anatomia e da patologia patelofemoral pode ocorrer por avaliac¸a˜o
cl´ınica. Normalmente as queixas a´lgicas do indiv´ıduo com alterac¸o˜es na articula-
c¸a˜o patelofemoral sa˜o suficientes para guiar o ortopedista num diagno´stico. Mas
essa avaliac¸a˜o na˜o e´ suficiente para que possam ser tomadas deciso˜es cl´ınicas. A
confirmac¸a˜o do diagno´stico tem sempre que passar um um me´todo que seja sufi-
cientemente capaz para fazer o diagno´stico diferencial da patologia, confirmando a
suspeita cl´ınica ja´ levantanda ou fornecendo novos dados e informac¸o˜es. No caso
espec´ıfico da patologia da articulac¸a˜o patelofemoral essas alterac¸o˜es sa˜o confirma-
das atrave´s de me´todos de diagno´stico e terapeutica, mais concretamente atrave´s de
estudos imagiolo´gicos.
A imagiologia recorre a` utilizac¸a˜o da imagem para fornecer dados concretos acerca
da patologia presente, neste caso na articulac¸a˜o do joelho. Existem va´rias modali-
dades de imagem que podem ser empregues para esse fim, sendo que cada uma delas
tem as suas particularidades espec´ıficas, como se pode compreender no cap´ıtulo que
se segue.
Capı´tulo3
Diagno´stico por Imagem
A possibilidade de aplicar va´rias modalidades de imagem ao estudo da articulac¸a˜o do
joelho e´ uma mais valia na aquisic¸a˜o de conhecimento ana´tomo-fisio-patolo´gico desta
estrutura. Cada uma das modalidades de imagem adequa-se ao estudo de uma pato-
logia espec´ıfica e a combinac¸a˜o de va´rias modalidades de imagem complementam-se
para conseguir um diagno´stico diferencial. A contribuic¸a˜o de cada uma das moda-
lidades para o diagno´stico da patologia patelofemoral e´ varia´vel e explora todas as
vantagens e limitac¸o˜es f´ısicas e/ou te´cnicas de cada uma.
3.1 Radiografia
A radiografia e´ uma modalidade de imagiologia biplanar que utiliza radiac¸a˜o ioni-
zante para a obtenc¸a˜o de imagens. E´ um exame ra´pido, de fa´cil execuc¸a˜o e com
avaliac¸a˜o imediata do resultado. Apresenta algumas limitac¸o˜es intr´ınsecas como a
bidimensionalidade das imagens, as du´vidas associadas a` sobreposic¸a˜o das estruturas
anato´mias e a utilizac¸a˜o de radiac¸a˜o ionizante.
A radiografia convencional e´ o me´todo gold standard para avaliac¸a˜o da integri-
dade anato´mica do joelho e e´ o exame utilizado como avaliac¸a˜o prima´ria em casos
de traumatismo do joelho ou algias idiopa´ticas difusas (dor inespec´ıfica) de apare-
cimento espontaˆneo [27]. O estudo atrave´s da imagem para a compreensa˜o da dor
patelofemoral iniciou-se por volta dos anos 60 e com isso a necessidade de aprimorar
os protocolos de aquisic¸a˜o, nomeadamente adequar as incideˆncias a realizar, foram
determinando as que eram mais ou menos informativas em relac¸a˜o a` cl´ınica pre´via
[11].
A primeira ana´lise da radiografia do joelho indica existeˆncia de fracturas e/ou
18 Cap´ıtulo 3. Diagno´stico por Imagem
alterac¸o˜es degenerativas [28]. Muitas mais patologias podem ser observadas atrave´s
desta modalidade de imagem, incluindo alterac¸o˜es nos tecidos moles adjacentes a` ar-
ticulac¸a˜o, mas neste aˆmbito continua a ser essencial para detectar avulso˜es, fraturas
ou leso˜es osteocondrais [29].
E´ pra´tica cl´ınica a realizac¸a˜o de 2 incideˆncias para a mesma estrutura, de forma
a que sejam abrangidos dois planos ortogonais, portanto face e perfil. Contudo, e´
acrescido a este protocolo uma incideˆncia axial da ro´tula com o intuito de avaliar a
goteira troclear e a posic¸a˜o da ro´tula [7, 30].
A radiografia de perfil do joelho foi utilizada pela primeira vez em 1938 para
avaliar a altura da ro´tula e uma tentativa de quantificar este valor [7]. Existem
muitas variantes e actualmente os protocolos de execuc¸a˜o na˜o privilegiam uma inci-
deˆncia em detrimento da outra, sendo que as variac¸o˜es se prendem com as diferentes
angulac¸o˜es que a articulac¸a˜o do joelho pode assumir (20-45o) e das alterac¸o˜es que
esta provoca na visualizac¸a˜o do espac¸o interarticular [7].
3.1.1 Incideˆncia de Face
A incideˆncia standard para avaliac¸a˜o da articulac¸a˜o do joelho e´ uma incideˆncia de
face, antero-posterior. Esta incideˆncia pode ser realizada de diversas formas e com
algumas variantes, como a angulac¸a˜o do membro a fim de projectar a articulac¸a˜o
numa incideˆncia obl´ıqua, ou numa projecc¸a˜o postero-anterior do raio central para
aumentar a proximidade da ro´tula ao receptor de imagem. Contudo, vamos concen-
trar em duas variantes poss´ıveis: decu´bito dorsal e ortostatismo (em pe´). O estudo
em decu´bito dorsal permite que a estrutura esteja relaxada e na˜o seja aplicada carga
a` articulac¸a˜o. Em ortostatismo o estudo de patologias articulares, nomeadamente
o estudo da interlinha articular dos pratos tibiais e´ mais realista uma vez que e´
aplicada a carga quotidiana que a estrutura suporta [30, 28].
Apresenta-se a seguir o protocolo de realizac¸a˜o da incideˆncia de face AP do
joelho, como apresentado na Figura 3.1:
• Projecc¸a˜o: AP;
• Raio Central perpendicular a incidir 2 cm abaixo do a´pice da ro´tula;
• Posicionamento:
– Doente em decu´bito dorsal ou em ortostatismo;
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Fig. 3.1: Exemplo de realizac¸a˜o de imagem de RX de face do joelho: (a) Posicionamento
da estrutura, retirado de [30]; (b) Exemplo de RX de face do joelho esquerdo.
– Membro inferior a radiografar em extensa˜o e em ligeira rotac¸a˜o interna a
15o;
– Colimar a` regia˜o de interesse: Terc¸o distal do fe´mur ate´ ao terc¸o proximal
da t´ıbia.
• Exposimetria: 60 kV e 20 mAs.
3.1.2 Incideˆncia de Perfil
A incideˆncia de perfil e´ uma incideˆncia que se realiza por protoclo e que ha´ seme-
lhanc¸a do que acontece com a face pode assumir muitas variantes: decu´bito, ortos-
tatismo, diferentes graus de flexa˜o do membro e/ou do raio central. Na sua maioria
esta incideˆncia e´ realizada em decu´bito lateral. Atrave´s desta incideˆncia o estudo
de patologia como a ro´tula alta e a presenc¸a de displasia troclear sa˜o facilmente
evidenciadas [24].
Posicionamento
Apresenta-se a seguir o protocolo de realizac¸a˜o da incideˆncia de perfil externo do
joelho, com o resultado evidenciado na Figura 3.2:
• Projecc¸a˜o: lateral;
• Raio Central angulado 5 a 10o cefa´licos a incidir 2 cm posteriormente ao a´pice
de ro´tula.
• Posicionamento:
– Doente em decu´bito lateral externo;
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Fig. 3.2: Exemplo de imagem de RX de perfil externo do joelho esquerdo.
– Perna contralateral em flexa˜o e avanc¸ada em relac¸a˜o a` outra;
– Alinhar o eixo longitudinal do fe´mur de forma a ficar correctamente ver-
ticalizado;
– Flexa˜o do joelho a 30o;
– Colimar a` regia˜o de interesse: Terc¸o distal do fe´mur ate´ ao terc¸o proximal
da t´ıbia.
• Exposimetria: 62 kV e 20 mAs.
3.1.3 Incideˆncias Axiais
As incideˆncias axiais da articulac¸a˜o do joelho sa˜o protocolo de realizac¸a˜o quando a
informac¸a˜o cl´ınica assim o indica, mas neste trabalho espec´ıfico, apresenta-se como
essencial uma vez que e´ muito informativa. As variantes da realizac¸a˜o desta inci-
deˆncia sa˜o muitas e esta˜o documentadas com as suas diferentes realizac¸o˜es poss´ıveis
e vantagens asociadas, sendo que a principal alterac¸a˜o e´ a abertura da articulac¸a˜o.
Idealmente estas incideˆncias devem ser bilaterais para comparac¸a˜o do estado dos
dois membros. Esta incideˆncia e´ muito informativa quando ha´ existeˆncia de tilt da
ro´tula, subluxac¸a˜o da ro´tula e displasia troclear, por avaliac¸a˜o do sulco da tro´clea
[24]. A seguir, enumera-se algumas te´cnicas de execuc¸a˜o que sa˜o mais executadas no
quotidiano ou adequadas ao estudo em casos de patologia patelofemoral: Ficat, na
Figura 3.3, Merchant, na Figura 3.5, Settegast e Hughston, na Figura 3.6 [30, 28].
• Ficat:
– Decu´bito dorsal;
– Membro flectido a 30o, 60o ou 90o, com o eixo longitudinal do fe´mur;
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– Raio central angulado 15o, 20o, ou 25o cefa´licos, relativos a` angulac¸a˜o da
perna;
– Vantagens: fa´cil execuc¸a˜o quotidiana; ampla visualizac¸a˜o do espac¸o arti-
cular; na˜o sobreposic¸a˜o da ro´tula ao espac¸o articular, ideal para avaliac¸a˜o
do tilt rotuliano;
– Desvantagens: menor reproductibilidade, implica colaborac¸a˜o do utente.
As alterac¸o˜es de angulac¸a˜o va˜o verificar-se na forma como a articulac¸a˜o
se apresenta projectada na imagem. Quanto menor a angulac¸a˜o maior e´
a abertura do espac¸o articular, mas menor e´ a forc¸a exercida no mu´sculo
quadricipital. Pode-se avaliar as diferenc¸as de angulac¸a˜o, na Figura 3.4
Fig. 3.3: Exemplo de imagem para o posicionamento de RX axial do joelho, retirado de
[28].
Fig. 3.4: Exemplo de imagem para a obtenc¸a˜o de RX axial da ro´tula pelo me´todo de
Ficat: (a) Incideˆncia de Ficat, a 30o de flexa˜o; (b) Incideˆncia de Ficat com a
60o de flexa˜o; (c) Incideˆncia de Ficat, a 90o de flexa˜o.
• Merchant:
– Decu´bito dorsal;
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– Membro flectido a 45o, com utilizac¸a˜o de apoio pro´prio;
– Raio central angulado 30-45o caudais;
– Vantagens: Menor distorc¸a˜o da anatomia, fa´cil reproductibilidade;
– Desvantagens: existeˆncia de apoio adequado; dificuldade de execuc¸a˜o em
pacientes obesos.
Fig. 3.5: Posicionamento de RX axial do joelho, Merchant: (a) Exemplo para posiciona-
mento, retirado de [28]; (b) RX atrave´s da incideˆncia de Merchant.
• Settegast:
– Decu´bito ventral;
– Membro flectido a 90o;
– Raio central angulado 5o cefa´licos;
– Vantagens: fa´cil execuc¸a˜o quotidiana;
– Desvantagens: na˜o exequ´ıvel em suspeitas de fractura, maior distorc¸a˜o
da anatomia por apoio da ro´tula e flexa˜o do mu´sculo quadricipital, menor
reproductibilidade.
• Hughston:
– Decu´bito ventral;
– Membro flectido a 45o, com apoio do pe´;
– Raio central angulado 15-20o cefa´licos;
– Vantagens: fa´cil execuc¸a˜o quotidiana, relaxamento da estrutura;
– Desvantagens: maior distorc¸a˜o da anatomia por apoio da ro´tula, menor
reproductibilidade.
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Fig. 3.6: Posicionamento de RX axial do joelho em decu´bito ventral: (a) Exemplo para
axial de Hughston; (b) Axial de Settegast, retirado de [28].
3.2 Tomografia Computorizada
A capacidade de visualizac¸a˜o tridimensional e a ana´lise de estruturas com densidades
semelhantes entre si associadas a` necessidade de avaliar a displasia patelofemoral,
perante as limitac¸o˜es de quantificac¸a˜o do RX, levaram ao estudo desta patologia
atrave´s desta modalidade [31, 7].
A acuidade desta modalidade de imagem para entalhe o´sseo e´ muito elevada,
associada a` possibilidade de aquisic¸a˜o de cortes axiais da estrutura, aumentando
a pano´plia de alterac¸o˜es a estudar [13]. Uma das principais vantagens da TC e´ o
estudo dinaˆmico da articulac¸a˜o atrave´s da aquisic¸a˜o de imagens com flexa˜o do joelho
a 30o de flexa˜o e com contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital, para ale´m das imagens
habituais com o joelho relaxado e em extensa˜o [12].
A principal desvantagem da TC e da aquisic¸a˜o de va´rias se´ries de imagens para
o mesmo estudo patelofemoral e´ a utilizac¸a˜o de radiac¸a˜o ionizante. E´ da respon-
sabilidade te´cnica, em conjunto com o cl´ınico responsa´vel pelo exame elaborar um
protocolo que na˜o inclua mais radiac¸a˜o do que a estritamente necessa´ria para o
estudo ana´tomo-patolo´gico desta estrutura [32].
A quantidade de radiac¸a˜o X envolvida neste estudo representa para o indiv´ıduo
apenas 1% daquilo que e´ o limite ma´ximo permitido durante um ano para um te´cnico
de radiologia. Ha´ certas pra´ticas que se podem ter para evitar a exposic¸a˜o de o´rga˜os
radiossens´ıveis: go´nadas, cristalino e a tiroide. Uma destas pra´ticas inclui a exclusa˜o
destas a´reas da a´rea de estudo, sempre que na˜o forem estritamente necessa´rias e
realizar um posicionamento que afaste estas a´reas tanto quanto poss´ıvel da fonte de
radiac¸a˜o. Sempre que estes crite´rios na˜o sa˜o poss´ıveis devem ser usados materiais e
radioprotecc¸a˜o, como aventais chumb´ıneos [12]. Um dos aparelhos que foi utilizado
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para a aquisic¸a˜o dos estudos TC das RPF, que integram a realizac¸a˜o deste trabalho,
tem a possibilidade de modulac¸a˜o de dose a` medida que a mesa vai movendo no
eixo Z, conseguindo diminuir a dose definida pelo operador ate´ 50% do valor inicial
definido [33, 34, 35].
Para ajustar a visualizac¸a˜o das imagens e´ utilizado o termo janela. Este faz o
ajuste entre os diferentes n´ıveis de cinzento desta escala. Esta escala tem um centro
e uma largura. O centro assume o valor da estrutura a estudar e a largura da a´rea
anato´mica em relevo, isto e´: estruturas de grande densidade como o osso, teˆm janelas
largas e estruturas de baixa densidade janelas estreitas [36].
3.2.1 Estudo TC das Relac¸o˜es Patelofemorais
Nesta secc¸a˜o, sa˜o explicados todos os passos de execuc¸a˜o de exame, do ponto de
vista do utente. E´ tambe´m descrito em pormenor o protocolo de aquisic¸a˜o nos dois
aparelhos de interesse para este trabalho.
Preparac¸a˜o para a realizac¸a˜o de TC
A realizac¸a˜o de exames de terapeˆutica e diagno´stico teˆm va´rias fases. A primeira
fase e´ a existeˆncia de um pedido me´dico que determina qual o exame pretendido. A
segunda fase a realizac¸a˜o do exame, depois a elaborac¸a˜o e validac¸a˜o de um relato´rio
me´dico, dirigido ao me´dico que prescreveu o exame. Por fim, o levantamento do
exame e avaliac¸a˜o por parte do cl´ınico prescritor ou outro.
O utente entra nos servic¸os da cl´ınica e e´ direcionado para a sala de exames.
Na˜o e´ realizado o exame sem o preenchimento de um questiona´rio onde e´ feita uma
breve explicac¸a˜o da modalidade de exame e seus riscos associados. Este deve ser
compreendido e assinado pelo utente.
O estudo musculosquele´tico na˜o apresenta limitac¸o˜es a` execuc¸a˜o de exames TC,
sendo que o u´nico factor impeditivo da realizac¸a˜o do mesmo e´ a possibilidade de
gravidez, no sexo feminino.
E´ da competeˆncia te´cnica a confirmac¸a˜o e esclarecimento de du´vidas intr´ınsecas
ao exame bem como interpretar a informac¸a˜o que o utente transmite e adequar o
exame sob orientac¸a˜o cl´ınica do me´dico radiologista que vai relatar o exame.
Os procedimentos de realizac¸a˜o de exames sa˜o transversais a todos os centros de
forma a garantir a menor variaˆncia poss´ıvel entre eles, bem como tornar a leitura
do resultado igualmente uniforme.
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Assim as variac¸o˜es sa˜o os factores te´cnicos de aquisic¸a˜o que esta˜o directamente
relacionadas com as especificac¸o˜es/limitac¸o˜es de cada marca comercial e de cada
aparelho de TC em si. De relevo para este trabalho vamos incidir no aparelho da
GE (General Electrics) Light Speed Plus Volara VFX, aparelho multidetector, com
4 cortes e no aparelho da SIEMENS Somaton Emotion, aparelho multidetector, com
16 cortes.
Posicionamento do Paciente
Ao utente sa˜o fornecidas instruc¸o˜es para remoc¸a˜o de todos os objectos suscept´ıveis
de causar artefacto na imagem, nomeadamente calc¸as e sapatos e fornecido um
equipamento adequado que por ser radiotransparente na˜o tem traduc¸a˜o na imagem.
O utente e´ encaminhado a` sala de exames, deitado em posic¸a˜o supino, tambe´m
denominada decu´bito dorsal, com os membros inferiores em extenc¸a˜o, em posic¸a˜o
feet-first, ou seja os pe´s sa˜o as primeiras estruturas anato´micas a passar na gantry.
Considerando que a maioria dos utentes esta˜o numa faixa eta´ria baixa, de ado-
lescentes e jovens adultos, deve ser fornecida a adequada radioprotecc¸a˜o. Dada a
proximidade das go´nadas a` a´rea em estudo deve ser fornecido um avental chumb´ıneo,
que atenua por completo a radiac¸a˜o X, na˜o deixando que estas estruturas sejam io-
nizadas. Este avental deve ser colocado a toda a volta da bacia para que a protecc¸a˜o
seja completa, uma vez que o conjunto ampola-detector faz um movimento de 360o
a` volta do corpo, como ja´ foi referido.
Sa˜o inicialmente adquiridas imagem com o joelho em extensa˜o, com um FOV
adequado a` inclusa˜o dos dois joelhos e uma range que inclua desde o in´ıcio da ro´tula
ate´ a` inserc¸a˜o da tuberosidade anterior da t´ıbia (ver Figura 3.7a).
(a) (b) (c)
Fig. 3.7: Imagens de posicionamento no aparelho TC: (a) Membro em extensa˜o bilateral;
(b) Membro com contracc¸a˜o bilateral do mu´sculo quadricipital; (c) Membro com
flexa˜o de 30o bilateralmente.
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Sa˜o dadas instruc¸o˜es para que quando solicitado o utente fac¸a a contrac¸a˜o dos
mu´sculos quadricipitais, bilateralmente, com a mesma intensidade de forc¸a e sem
compensac¸a˜o acesso´ria de outras estruturas, ou seja, sem levantar os pe´s aquando
da contracc¸a˜o. Sa˜o adquiridas imagens com os joelhos em contrac¸a˜o, com uma
range mais pequena, que inclua toda e extensa˜o da ro´tula ate´ aos pratos tibiais,
considerando que aquando da contrac¸a˜o a ro´tula tendencialmente sobe no sentido
proximal, no ma´ximo 1 cm, dependendo da forc¸a de contracc¸a˜o (ver Figura 3.7b).
A u´ltima aquisic¸a˜o de imagens implica que os joelhos sejam posicionados com
uma flexa˜o de 30o (ver Figura 3.7c), com ou sem apoio para sustentac¸a˜o dos mem-
bros, o valor deste aˆngulo pode ser confirmado com um gonio´metro. A range deve
incluir toda e extensa˜o da ro´tula ate´ aos pratos tibiais.
3.2.2 Protocolo de Aquisic¸a˜o
Aquisic¸a˜o TC SIEMENS Somaton Emotion
Trata-se de um aparelho multidetector com 16 cortes. O protocolo de aquisic¸a˜o inclui
a realizac¸a˜o de va´rias se´ries de imagens, necessa´rias ao estudo, que se apresenta na
Figura 3.8.
1. Topograma de face;
(a) Se´rie com os membros em extensa˜o;
(b) Se´rie com contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital;
2. Topograma de perfil, com flexa˜o a 30o;
3. Se´rie com flexa˜o do membro a 30o.
A partir deste momento, a se´rie com os membros em extensa˜o e´ denominada de
se´rie 1; a se´rie com contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital e´ denominada de se´rie 2 e
a se´rie com flexa˜o a 30o e´ denominada de se´rie 3. Os topogramas de face e lateral
manteˆm essa mesma nomenclatura.
Existe uma diferenc¸a significativa entre se´rie e topograma: a acuidade diagno´s-
tica. O topograma na˜o e´ por si so´ uma imagem com acuidade diagno´stica. Apesar
da anatomia ser vis´ıvel e a`s vezes possa revelar patologia na˜o e´ um radiograma
convencional nem uma imagem de TC, trata-se simplesmente de um localizador
de estruturas. O topograma de face tem como intuito fazer a marcac¸a˜o dos cor-
tes, ou seja, a range, com visualizac¸a˜o das estruturas anato´micas de interesse (ver
3.2. Tomografia Computorizada 27
Fig. 3.8: Aspecto do ambiente de trabalho da consola SIEMENS Somaton Emotion 16.
Figura 3.9). Este topograma, realizado com os joelhos em extensa˜o serve para deter-
minar a range de aquisic¸a˜o das se´ries com os joelhos em extensa˜o e com os joelhos
com contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital (ver Tabela 3.1).
As se´ries sa˜o helicoidais, com baixa dose e um tempo de exame ta˜o baixo quanto
poss´ıvel, para de´bito de baixa dose de radiac¸a˜o (ver Tabela 3.2).
Neste aparelho espec´ıfico em aquisic¸o˜es helicoidais existe um paraˆmetro que e´
selecionado: CareDose. Trata-se de um aplicativo de modulac¸a˜o de dose de radiac¸a˜o.
Esta aplicac¸a˜o na˜o debita sempre a mesma quantidade de kV. O valor determinado e´
assumido como valor ma´ximo e nas zonas de menor densidade de tecido a travessar os
Tab. 3.1: Paraˆmetros f´ısicos de aquisic¸a˜o topograma de face Siemens.
Paraˆmetro Valor
Scan Type Scout
kilovoltagem (kV) 110
Miliamperagem (mA) 25
Posic¸a˜o da ampola (Tube plane) Top (0o)
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Fig. 3.9: Exemplo de topograma de face, bilateral.
Tab. 3.2: Paraˆmetros f´ısicos na aquisic¸a˜o das se´ries, no aparelho Siemens Somaton Emo-
tion 16.
Paraˆmetro Valor
Scan Type Helicoidal
Espessura corte (mm) 5.0 (16x1.2 mm)
kilovoltagem (kV) 110 (CareDose)
Miliamperagem (mA) 60
Pitch 0.8
Reconstruc¸a˜o Kernel: Bone Plus
Janela: 4000/700
valores de kV sa˜o adequados. E´ mais um mecanismo de radioprotecc¸a˜o, impedindo
uma exposic¸a˜o a doses elevadas por defeito, de radiac¸a˜o ionizante.
As imagens sa˜o apresentadas com algoritmo de Osso, com um Sharp kernel, ou
seja um filtro duro, este implica uma imagem mais ruidosa, mas tambe´m com maior
resoluc¸a˜o espacial, potenciando, assim, maior contraste entre estruturas, ou seja, o
osso.
Conve´m lembrar que o estudo das RPF e´ um estudo com objectivos diagno´sticos
espec´ıficos, pelo que as reconstruc¸o˜es e reformatac¸o˜es que sa˜o obtidas num estudo
de TC de joelho convencional na˜o se aplicam. Apenas as imagens axiais em planos
espec´ıficos tem relevo para a imagem, como podemos ver na Figura 3.10.
O topograma de perfil e´ realizado apenas com os joelhos a 30o de flexa˜o (ver Fi-
gura 3.11). Este radiograma e´ essencial uma vez que e´ utilizado para a realizac¸a˜o de
medic¸o˜es (ver Tabela 3.3). Tratando-se de um perfil, o conjunto ampola-detectores
sofre uma rotac¸a˜o de 90o. Assim, dada a maior densidade das estruturas a dose de
radiac¸a˜o debitada tem de ser aumentada.
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(a) (b)
(c) (d)
Fig. 3.10: Imagens adquiridas para o caso com ID 5, no aparelho Siemens: (a) Se´rie sem
contracc¸a˜o (sequeˆncia 3, imagem 18); (b) Se´rie sem contracc¸a˜o (sequeˆncia 3,
imagem 3); (c) Se´rie com contracc¸a˜o (sequeˆncia 4, imagem 5); (d) Se´rie com
flexa˜o a 30o (sequeˆncia 6, imagem 8).
Aquisic¸a˜o TC GE Light Speed Plus Volara VFX
Trata-se de um aparelho mutidetector, com quatro cortes. O protocolo de aquisic¸a˜o
e´ em tudo semelhante ao aparelho anterior. As variac¸o˜es que se encontram entre os
aparelhos devem-se a`s caracter´ısticas intr´ınsecas a cada um destes. Estas variac¸o˜es
sa˜o facilmente observadas na dose de radiac¸a˜o, bem como no me´todo de aquisic¸a˜o
das se´ries de imagens.
1. Topograma de face;
(a) Se´rie com os membros em extensa˜o;
Tab. 3.3: Paraˆmetros f´ısicos de aquisic¸a˜o topograma de perfil Siemens.
Paraˆmetro Valor
Scan Type Scout
Kilovoltagem (kV) 130
Miliamperagem (mA) 25
Posic¸a˜o da ampola (Tube plane) Lateral (90o)
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Fig. 3.11: Exemplo de topograma de perfil com visualizac¸a˜o de linhas de medic¸a˜o.
Tab. 3.4: Paraˆmetros f´ısicos do topograma de face, no aparelho GE Light Speed.
Paraˆmetro Valor
Scan Type Scout
Kilovoltagem (kV) 80
Miliamperagem (mA) 20
Posic¸a˜o da ampola (Scout plane) 0o
(b) Se´rie com contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital;
2. Topograma de perfil, com flexa˜o a 30o;
3. Se´rie com flexa˜o do membro a 30o.
O topograma de face, como ja´ vimos e´ essencial a` marcac¸a˜o dos cortes. Mante´m-
se o princ´ıpio de ser uma imagem sem acuidade diagno´stica, sendo portanto, uma
imagem de baixa dose de radiac¸a˜o (ver Tabela 3.4).
A aquisic¸a˜o destas se´ries conte´m em si duas caracter´ısticas fundamentais: a baixa
dose debitada ao utente e a elevada capacidade de avaliac¸a˜o de entalhe o´sseo.
Assim sendo, dadas as caracter´ısticas f´ısicas do aparelho, para ser poss´ıvel a
reduc¸a˜o de tempo de exame e a reduc¸a˜o de dose efectiva, estas se´ries foram adquiridas
em modo sequencial (ver Tabela 3.5).
Esta escolha limita a possibilidade de reformac¸o˜es multiplanares, bem como a
possibilidade de reconstruc¸a˜o com espessura de corte mais fina.
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Tab. 3.5: Paraˆmetros f´ısicos das se´ries, no aparelho GE Light Speed.
Paraˆmetro Valor
Scan Type Axial ou sequencial
Espessura corte (mm) 5.0
kilovoltagem (kV) 100
Miliamperagem (mA) 80
Screen FOV Large
Reconstruc¸a˜o Kernel: Bone Plus
Janela: 4000/700
Tab. 3.6: Paraˆmetros f´ısicos do topograma de perfil, no aparelho GE Light Speed.
Paraˆmetro Valor
Scan Type Scout
kilovoltagem (kV) 100
Miliamperagem (mA) 80
Posic¸a˜o da ampola (Scout plane) 90o
O Screen FOV tem o maior valor poss´ıvel para este aparelho: Large. Contudo,
este pode ser alterado, posteriormente em modo de reconstruc¸a˜o, atrave´s dos dados
da RawData.
As imagens sa˜o reconstru´ıdas com filtro e janela de osso.
O topograma de perfil (ver Tabela 3.6) e´ realizado apenas com os joelhos a 30o
de flexa˜o. Este radiograma e´ essencial uma vez que e´ utilizado para a realizac¸a˜o de
medic¸o˜es.
Tratando-se de um perfil o conjunto ampola-detectores sofre uma rotac¸a˜o de 90o.
Assim, dada a maior densidade das estruturas a dose de radiac¸a˜o debitada teve de
ser aumentada.
3.3 Ressonaˆncia Magne´tica
A ressonaˆncia magne´tica e´ uma modalidade de imagem que permite a ana´lise da
ro´tula no sentido de avaliar o deslocamento da mesma bem como alguns dos factores
de risco descritos na secc¸a˜o 2.2: displasia troclear, alterac¸o˜es a` medida TT-TG e
ro´tula alta [8]. A vantagem do estudo por RM passa pela fa´cil visualizac¸a˜o das
partes moles, na avaliac¸a˜o da integridade da articulac¸a˜o e dos seus estabilizadores:
retina´culo medial, lateral e o ligamento patelofemoral medial [8, 26, 37].
A visualizac¸a˜o da existeˆncia ou na˜o de contusa˜o o´ssea femoral e fragmentos
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osteocondrais e´ tambe´m uma vantagem, bem como a na˜o utilizac¸a˜o de radiac¸a˜o
ionizante e, principalmente, a quantificac¸a˜o do dano cartilag´ıneo associado [8, 11,
13, 26, 37, 38]. Esta modalidade de imagem apresenta algumas desvantagens na sua
execuc¸a˜o e aplicac¸a˜o como o elevado custo de exame, o longo tempo de execuc¸a˜o
de exame e a limitac¸a˜o de execuc¸a˜o em pacientes obesos, clau´strofo´bicos e/ou com
implantes ferromagne´ticos ou dispositivos mecaˆnicos como pacemaker.
3.3.1 Execuc¸a˜o de Ressonaˆncia Magne´tica ao Joelho
A Ressonaˆncia Magne´tica ao joelho e´ um exame simples, dentro da modalidade. O
tempo de durac¸a˜o ronda os 2o minutos e precisa da total colaborac¸a˜o do paciente
para que na˜o haja movimento durante os periodos de aquisic¸a˜o de imagem, fazendo
com que as mesmas tenham leitura e acuidade diagno´stica. Em trac¸os gerais a
realizac¸a˜o de uma RM ao joelho compreende os seguintes passos:
• Avaliac¸a˜o da inexisteˆncia de contra-indicac¸o˜es absolutas ao exame, como por
exemplo pacemaker ;
• Preparac¸a˜o do utente para que na˜o leve para o interior da sala de exame qual-
quer objecto suscept´ıvel de prejudicar a sala de exame, o aparelho e a sua
pro´pria integridade, como relo´gios, moedas ou qualquer objecto ferromagne´-
tico;
• O exame tem de ser explicado detalhadamente para que se consiga a ma´xima
colaborac¸a˜o do utente: como o barulho intenso e a impossibilidade de movi-
mento;
• Tem de ser posicionada a estrutura no centro de uma antena de quadratura,
para que o sinal do joelho seja lido de forma adequada e assim fornecer imagens
com acuidade diagno´stica;
• Determinac¸a˜o e marcac¸a˜o dos cortes a obter nas sequeˆncias seleccionadas pelo
operador [8]. :
– Plano sagital, na ponderac¸a˜o T1 - avaliac¸a˜o anato´mica;
– Plano sagital, coronal e axial ponderados em densidade proto´nica (DP)
com supressa˜o de gordura (FatSat), para potenciar a avaliac¸a˜o de edemas,
contusa˜o o´ssea ou outos focos hiperintensos sugestivos de alterac¸o˜es;
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– Plano axial, em sequeˆncias sens´ıveis a suceptibilidade magne´tica, para
estudo de cartilagem;
• Garantir a acuidade diagno´stica das imagens.
O diagno´stico na˜o pode ser feito atrave´s da ana´lise de um so´ plano anato´mico,
nem de uma so´ ponderac¸a˜o, sob o risco de falsas informac¸o˜es, o que pode ser visto
atrave´s das imagens obtidas num estudo standard de RM do joelho, como ilustra a
Figura 3.12.
(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
Fig. 3.12: Imagens adquiridas para o estudo standard do joelho por RM: (a) Sequeˆncia
adquirida no plano sagital, ponderada em T1; (b) Sequeˆncia adquirida no
plano sagital, ponderada em DP FatSat ; (c) Sequeˆncia adquirida no plano
coronal, ponderada em DP FatSat ; (d) Sequeˆncia adquirida no plano axial,
ponderada em DP FatSat.
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3.4 Outras Modalidades de Imagiologia
3.4.1 SPECT/TC
O aparecimento da imagem h´ıbrida, cintigrafia combinada com TC, e´ mais uma
te´cnica que pode ser aplicada ao estudo destas alterac¸o˜es. SPECT, e´ na traduc¸a˜o
literal, tomografia computorizada por emissa˜o de fota˜o u´nico e usa radiac¸a˜o gama.
A vantagem deste estudo e´ a combinac¸a˜o anato´mica e dinaˆmica da TC com a ca-
pacidade de estudo da func¸a˜o, conseguida com o SPECT [25]. Apresenta resultados
positivos na avaliac¸a˜o meniscal, mas nesta a`rea concreta a informac¸a˜o obtida passa
pelo diagno´stico de contusa˜o o´ssea, em casos de luxac¸a˜o recene da ro´tula [27]. Como
se trata de uma modalidade h´ıbrida e´ poss´ıvel realizar medic¸o˜es grac¸as a` visualizac¸a˜o
da anatomia, sendo que a distribuic¸a˜o do radiofa´rmaco e a forma como ele traduz
as alterac¸o˜es dimensionais ainda na˜o e´ bem compreendida [25].
3.4.2 Ecografia
A ecografia da articulac¸a˜o do joelho na˜o apresenta vantagens evidentes no estudo e
interpretac¸a˜o das alterac¸o˜es femoropatelares, ate´ porque na˜o tem acuidade para o
estudo do osso. Apresenta como vantagens a facilidade de execuc¸a˜o, o baixo custo
associado e a acuidade de avaliac¸a˜o de tecidos moles que envolvem a a`rea podendo
adiantar informac¸a˜o sobre a extensa˜o de hemartrose e edema adjacente a` articula-
c¸a˜o, assim como a rapidez de execuc¸a˜o e na˜o utilizac¸a˜o de radiac¸a˜o ionizante [27].
Em algumas modalidades de imagem a quantificac¸a˜o de alguns paraˆmetros que
caracterizam a patologia patelofemoral encontra-se definida por algumas medic¸o˜es
referidas na bibliografia, quer seja uma causa ou uma consequeˆncia da mesma. No
cap´ıtulo que se segue podemos encontrar uma selecc¸a˜o das va´rias medic¸o˜es existentes
na bibliografia e que se associam ao estudo da patologia patelofemoral.
Capı´tulo4
Medic¸o˜es na Patologia Patelofemoral
A quantidade de medidas existentes na bibliografia que visam avaliar diferentes pa-
raˆmetros da patologia patelofemoral sa˜o imensas e na˜o ha´ um conjunto determinado
como ideal. Contudo, cada me´dico deve selecionar aquelas que maior valor informa-
tivo va˜o dar a`s queixas do utente e ajustar o diagno´stico [12].
A seguir apresentam-se va´rias medic¸o˜es que aparecem de forma sistema´tica na
bibliografia, contudo existem mais ainda do que aquelas que se seguem. A selecc¸a˜o
das medic¸o˜es apresentadas foi realizada com base na sua importaˆncia para o estudo
da patologia.
4.1 Medidas de Lateralizac¸a˜o da Tuberosidade
Anterior da T´ıbia
O incorrecto alinhamento das estruturas que constituem o membro inferior pode ser
traduzido pelo desalinhamento de uma estrutura fa´cil de indentificar na anatomia:
a tuberosidade anterior da t´ıbia. Quando esta estrutura na˜o se encontra no alinha-
mento do tenda˜o rotuliano ou de algumas linhas espec´ıficas esse desvio pode ser
quantificado e ser um factor de diagno´stico e terapeˆutico.
4.1.1 Aˆngulo Q
Foi o primeiro aˆngulo Q medido ao longo do tempo de forma a tornar a avaliac¸a˜o
da patologia PF menos qualitativa e mais quantitativa [7]. Pretende determinar e
quantificar a posic¸a˜o da ro´tula em relac¸a˜o a` t´ıbia e a` bacia, isto e´, a sua lateraliza-
c¸a˜o [17, 39]. Admite-se como normal um valor inferior a 20o [21].
36 Cap´ıtulo 4. Medic¸o˜es na Patologia Patelofemoral
O valor demasiado aumentado para este aˆngulo e´ indicativo de instabilidade
rotuliana e predisposic¸a˜o para a recorreˆncia de luxac¸a˜o [26]. O aˆngulo Q e´ aumentado
pelo joelho valgo e aumenta a pressa˜o na faceta articular lateral da ro´tula. Por outro
lado, o aˆngulo Q e´ diminu´ıdo pelo joelho varo e aumenta a pressa˜o na faceta articular
medial da ro´tula [22].
Foi definido como o aˆngulo que mede o joelho valgo, formado pelo quadr´ıceps, a
ro´tula e o ligamento rotuliano, mas na˜o ha´ relac¸a˜o entre a magnitude do aˆngulo e a
posic¸a˜o da ro´tula [17, 12, 10, 7].
Este aˆngulo e´ muitas vezes medido em contexto cl´ınico e na˜o so´ com recurso a`
imagem, sendo poss´ıvel realizar apenas em imagem de RX extralongo dos membros
inferiores, que garante a inclusa˜o de todo o membro inferior numa mesma imagem.
Pode-se compreender o processo atrave´s da Figura 4.1.
Este aˆngulo e´ facilmente alterado pela flexa˜o, extensa˜o, contracc¸a˜o do membro,
ge´nero e posicionamento [12].
(a) (b)
Fig. 4.1: Medic¸a˜o do aˆngulo Q, retirado de [40]: (a) Medic¸a˜o em contexto cl´ınico; (b)
Medic¸a˜o no RX extralongo dos membros inferiores.
Como medir: A medic¸a˜o do aˆngulo faz-se atrave´s de duas linhas: uma linha que
vai desde o centro da ro´tula ate´ a` espinha il´ıaca aˆntero-superior e outra linha que
intersecte o tenda˜o rotuliano. Esta medida, pore´m, so´ tem validade no RX [39].
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4.1.2 TT-TG
E´ tambe´m chamado de vetor quadricipital, pelo valor que traduz, uma vez que
consiste na distaˆncia entre a tuberosidade anterior da t´ıbia e o ponto mais baixo da
goteira troclear [7, 13]. Tambe´m pode ser considerado um valor linear do aˆngulo
Q [13].
Esta medida pode obter-se da avaliac¸a˜o da lateralizac¸a˜o da tuberosidade ante-
rior da t´ıbia em relac¸a˜o com a medializac¸a˜o da goteira troclear [10, 41, 42]. Esta
lateralizac¸a˜o leva a um desgaste heteroge´neo da ro´tula levando ao desenvolvimento
de osteocondrite e alterac¸o˜es da bolsa de Hoffa [21].
O seu aparecimento surgiu da necessidade de avaliar o alinhamento do tenda˜o
rotuliano e a quantificac¸a˜o da lateralizac¸a˜o da tuberosidade anterior da t´ıbia, na˜o
apenas tendo em conta a posic¸a˜o a` altura da ro´tula, mas tambe´m na sua inserc¸a˜o
na t´ıbia [37, 7]. Surgiu pela primeira vez em 1978 [42].
O valor normal deve ser considerado atrave´s da cl´ınica que o indiv´ıduo apresenta
e´ medido em mm [8, 11, 17]. Este valor pode variar entre normal, inferior a 13,0
mm, anormal, entre 13,0 e 15,0 mm e patolo´gico ou ciru´rgico quando assume valores
superiores a 20 mm [17, 13, 9, 37, 43, 41]. O aumento deste valor pode ocorrer pela
presenc¸a de fatores de instabilidade que ja´ foram apresentados anteriormente, na
secc¸a˜o 2.2 [38].
Esta medic¸a˜o pode ser afectada pelo aˆngulo de flexa˜o do membro, no posici-
onamento do mesmo, condicionado, muitas vezes, pelo hardware bem como pela
anatomia do joelho, nomeadamente a presenc¸a de displasia [37]. O aˆngulo de flexa˜o
na˜o esta´ ainda bem determinado podendo oscilar entre a extensa˜o total e a flexa˜o a
30o [44]. Sabe-se que quanto maior for a flexa˜o do joelho, menor o valor de TT-TG
medido, bem como a alterac¸a˜o a` torc¸a˜o coˆndilos - pratos tibiais [44].
A medic¸a˜o da distaˆncia de TT-TG, na˜o e´, contudo, afectada pelo tamanho do
indiv´ıduo [41]. Outro factor que influencia as medic¸a˜o deste valor e´ a forma da
tro´clea. A na˜o determinac¸a˜o da goteira troclear e do seu ponto mais distal pode
levar a grandes variabilidades na determinac¸a˜o do ponto espec´ıfico, obrigando a`
aproximac¸a˜o, subjectivando a medic¸a˜o [42, 45, 46].
Como medir: A medic¸a˜o faz-se atrave´s de uma linha trac¸ada na primeira imagem
axial com visualizac¸a˜o do ponto mais baixo da goteira troclear; Uma linha perpen-
dicular a` primeira e paralela aos coˆndilos femorais, na imagem axial do ”Roman
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(a) (b)
Fig. 4.2: Medic¸a˜o de TT-TG: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o da medi-
c¸a˜o TT-TG, retirado de [11]; (b) Resultado da medida TT-TG, retirado de [10].
Arch”; Uma linha paralela a` primeira a intersetar a inserc¸a˜o do tenda˜o rotuliano na
tuberosidade anterior da t´ıbia, na imagem mais cefa´lica em que este e´ vis´ıvel.
A medida pretendida e´ a distaˆncia entre estas duas linhas paralelas (ver Figura 4.2) [45,
43, 19, 11, 8].
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: A medida e´ efectuada no plano axial em duas imagens, uma com a
visualizac¸a˜o correcta do ”Roman Arch” e outra com a visualizac¸a˜o da inserc¸a˜o do
tenda˜o rotuliano na TT [11]. O valor normal pode ser ligeiramente menor, uma vez
que se considera a cartilagem, enquanto na TC apenas de considera a dia´fise [13, 26].
4.1.3 TT-PCL
E´ a medida entre a tuberosidade anterior da t´ıbia (TT) e o ligamento cruzado
posterior (PCL). O seu aparecimento surgiu da necessidade de diminuir a influeˆncia
da flexa˜o, da rotac¸a˜o do joelho e da displasia troclear na medic¸a˜o do TT-TG [37, 42].
A medida e´ efectuada em mm [11, 8]. Preveem-se valores patolo´gicos quando
superiores a 24,0 mm [42, 47].
Como medir: Esta medic¸a˜o faz-se atrave´s de: uma linha paralela aos pratos
tibiais; Uma linha a intersetar a inserc¸a˜o do ligamento cruzado posterior no corte
mais distal em que este e´ vis´ıvel, perpendicular a` primeira; Uma linha paralela a`
u´ltima a intersetar a inserc¸a˜o do tenda˜o rotuliano na tuberosidade anterior da t´ıbia.
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(a) (b) (c)
Fig. 4.3: Medic¸a˜o de TT-PCL, retirado de [47]: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para
realizac¸a˜o da medida TT-PCL; (b) e (c) Medida em imagem de RM.
A medida pretendida e´ a distaˆncia entre estas duas linhas paralelas [37, 42, 47],
como ilustrado na Figura 4.3.
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Esta medida e´ efectuada no plano axial, em treˆs cortes diferentes:
visualizac¸a˜o da inserc¸a˜o do LCP mais distal, visualizac¸a˜o dos dois pratos tibiais e
visualizac¸a˜o da tuberosidade anterior da t´ıbia. Ter em atenc¸a˜o que embora exequ´ıvel,
a acuidade para a visualizac¸a˜o da inserc¸a˜o do LCP na˜o e´ ta˜o clara em TC.
(a) (b) (c)
Fig. 4.4: Avaliac¸a˜o qualitativa da displasia troclear, atrave´s da perda de forma anato´mica
em imagens TC: (a) Apareˆncia rasa da tro´clea; (b) Apareˆncia plana da tro´clea;
(c) Apareˆncia da tro´clea em forma de bossa de camelo.
——————————————-
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Fig. 4.5: Classificac¸a˜o de displasia troclear, qualitativa [7, 8, 41].
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4.2 Medidas de Displasia Troclear
A avaliac¸a˜o qualitativa da displasia da tro´clea e´ feita atrave´s do RX e TC atrave´s da
avaliac¸a˜o da configurac¸a˜o da tro´clea, segundo uma escala de severidade. A displasia
troclear pode levar a incoereˆncias na realizac¸a˜o de outras medic¸o˜es, uma vez que o
ponto anato´mico que define o ponto mais baixo da goteira troclear deixa de existir,
como se vai compreender a seguir (ver Figura 4.4) [45] e a t´ıtulo de resumo na
Figura 4.5) [7].
4.2.1 Aˆngulo Troclear
(a) (b)
Fig. 4.6: Medic¸a˜o do aˆngulo troclear: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o
para a medic¸a˜o do aˆngulo troclear, adaptado de [12]; (b) Medic¸a˜o do aˆngulo
troclear em RX axial da ro´tula, retirado de [10]
.
Este aˆngulo consiste na determinac¸a˜o da abertura da tro´clea na sua posic¸a˜o
anato´mica, entre os dois coˆndilos femorais [24], medido em graus (o) [11]. O valor
assume-se normal quando inferior a 145,0o e consoante o valor pode assumir-se uma
tro´clea plana ou convexa [10].
Como medir: A medic¸a˜o e´ efectuada atrave´s de um aˆngulo entre duas linhas:
uma inicia-se no ponto mais inferior da goteira troclear e percorre a faceta articular
medial da tro´clea, a outra inicia-se no ponto mais inferior da goteira troclear e
percorre a faceta articular lateral da tro´clea (ver Figura 4.6) [11].
RX: Radiograma axial da ro´tula, com abertura do espac¸o interarticular, mas a
morfologia da ro´tula pode ficar alterada por sobreposic¸a˜o de estruturas [12, 7].
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TC e RM: Imagem com visualizac¸a˜o da maior extensa˜o de cartilagem na goteira
troclear, no plano axial [11].
4.2.2 Profundidade Troclear
A medida da profundidade troclear determina a distaˆncia a que se encontra o ponto
mais inferior da goteira troclear. Medida em mm. Considera-se anormal quando
esta assume valores inferiores a 3,0-4,0 mm [48, 10].
(a) (b)
Fig. 4.7: Medic¸a˜o da profundidade troclear: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a reali-
zac¸a˜o da medic¸a˜o da profundidade troclear, retirado de [11]; (b) Representac¸a˜o
de variante para medic¸a˜o da profundidade troclear, em imagem de RM, retirado
de [49].
Como medir: Sa˜o trac¸adas treˆs linhas paralelas entre si, uma no ponto mais
alto da faceta articular medial da tro´clea (A), uma no ponto mais alto da faceta
articular lateral da tro´clea (C) e a u´ltima na goteira troclear (B). As treˆs teˆm de
ser perpendiculares a uma linha que interseta os dois coˆndilos femorais (F) (ver
Figura 4.7). A profundidade troclear e´ calculada atrave´s da fo´rmula: [(A+C)/2]-
B [11, 9, 48].
RX: Medido pela primeira vez em 1964, atrave´s da forma da tro´clea, mas na˜o
nestes paraˆmetros espec´ıficos [7].
TC e RM: Imagem com visualizac¸a˜o da maior extensa˜o de cartilagem na goteira
troclear, no plano axial [11, 9].
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Outra medida alternativa para determinar a profundidade da goteira troclear e´
nada mais do que trac¸ar uma linha que intersete os dois coˆndilos femorais anteri-
ormente na imagem que apresenta o ponto mais inferior da goteira troclear. Medir
a distaˆncia entre a linha trac¸ada anteriormente e o ponto mais inferior da goteira
troclear (ver Figura 4.7) [49].
4.2.3 Assimetria Troclear dos Coˆndilos
A assimetria troclear dos coˆndilos e´ uma medida que determina a diferenc¸a entre os
dois coˆndilos, em percentagem. A medic¸a˜o e´ semelhante a` realizada para avaliac¸a˜o da
profundidade troclear, apenas difere na fo´rmula para determinac¸a˜o da medida [11].
(a) (b)
Fig. 4.8: Medic¸a˜o da assimetria troclear dos coˆndilos: (a) Representac¸a˜o esquema´tica
para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o assimetria troclear dos coˆndilos, retirado de [11];
(b) Representac¸a˜o da medic¸a˜o da assimetria troclear dos coˆndilos, em imagem
TC, retirado de [48].
Como medir: Sa˜o trac¸adas duas linhas paralelas entre si, uma no ponto mais
alto da faceta articular medial da tro´clea (A) e uma no ponto mais alto da faceta
articular lateral da tro´clea (C). Estas teˆm de ser perpendiculares a uma linha que
interseta os dois coˆndilos femorais (F). A assimetria dos coˆndilos e´ calculada como:
C/A x 100%, (ver Figura 4.8) [11, 49].
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Medido na primeira imagem axial com visualizac¸a˜o da cartilagem
anterior da tro´clea [11].
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4.2.4 Assimetria Troclear das Facetas
Valor que calcula a diferenc¸a de cartilagem entre as duas facetas articulares da
tro´clea [11]. Assume-se como anormal valores superiores a 2.5 [15].
(a) (b)
Fig. 4.9: Medic¸a˜o da assimetria troclear das facetas articulares: (a) Representac¸a˜o es-
quema´tica para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o, adaptado de [11]; (b) Representac¸a˜o
da medic¸a˜o em imagem de RM, retirado de [15].
Como medir: E´ necessa´rio trac¸ar duas linhas: uma inicia no ponto mais inferior
da goteira troclear e percorre a faceta articular medial da tro´clea, a outra inicia no
ponto mais inferior da goteira troclear e percorre a faceta articular lateral da tro´clea.
A assimetria troclear das facetas e´ calculada como: A/B, (ver Figura 4.9) [11, 9].
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Imagem com visualizac¸a˜o da maior extensa˜o de cartilagem na goteira
troclear, no plano axial [11, 9].
4.2.5 Aˆngulo de Inclinac¸a˜o Lateral
O aˆngulo de inclinac¸a˜o lateral e´ tambe´m denominado como medic¸a˜o do aˆngulo da
vertente externa do coˆndilo femoral. Este valor e´ normal quando e´ inferior a 11,0o [49,
13].
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(a) (b)
Fig. 4.10: Medic¸a˜o do aˆngulo da vertente externa do coˆndilo femoral: (a) Representac¸a˜o
esquema´tica para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o do aˆngulo, retirado de [11]; Medida
do aˆngulo de vertente externa em imagem TC.
Como medir: A medic¸a˜o efectua-se atrave´s de um aˆngulo entre duas linhas: uma
que interseta os dois coˆndilos femorais e outra paralela a` faceta articular da vertente
lateral da tro´clea (ver Figura 4.10) [11, 13, 7].
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Medida no plano axial, na imagem mais inferior com a visualizac¸a˜o
correcta do ”Roman Arch”. A visualizac¸a˜o da cartilagem anterior da tro´clea tem de
ser, tambe´m, poss´ıvel [11, 9].
4.2.6 Eixo de Variac¸a˜o Troclear e Condiliana
Como medir: A medic¸a˜o efectua-se atrave´s de um aˆngulo entre duas linhas: uma
paralela aos coˆndilos femorais anteriores e outra horizontal estrita [12] e a medic¸a˜o
de um aˆngulo atrave´s de duas linhas: uma paralela aos coˆndilos femorais posteriores
e outra horizontal estrita (ver Figura 4.11) [29].
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Medida no plano axial, na imagem mais inferior com a visualizac¸a˜o
correcta do ”Roman Arch” [29].
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(a) (b)
Fig. 4.11: Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o do eixo de variac¸a˜o,
retirado de [12]: (a) Eixo de variac¸a˜o troclear; (b) Eixo de variac¸a˜o condiliana.
4.3 Medida de Subluxac¸a˜o
A medida de subluxac¸a˜o mede a distaˆncia entre o a´pice da ro´tula e o ponto mais
baixo da goteira troclear, avaliando o deslocamento da ro´tula. Esta medida considera
sempre a existeˆncia de um deslocamento, ou seja, uma posic¸a˜o inicial e outra final,
conseguido atrave´s da contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital [12].
(a)
Fig. 4.12: Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o da subluxac¸a˜o, reti-
rado de [12].
Como medir: Sa˜o trac¸adas treˆs linhas: Uma linha bicondiliana posterior, uma
linha perpendicular a` primeira a intersectar o a´pice da ro´tula e outra linha paralela
a esta a intersectar o ponto mais baixo da goteira troclear [12] (ver Figura 4.14).
A medida pretendida e´ a distaˆncia, em mm, entre estas duas linhas paralelas e a
diferenc¸a de valores com e sem contracc¸a˜o [12].
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RX: Medida inexequ´ıvel.
TC: Facilidade de execuc¸a˜o com e sem contracc¸a˜o do mu´sculo quadricipital. Preveˆ-
se que quando preservada a anatomia, aquando da contrac¸a˜o, estas estruturas ana-
to´micas fiquem no mesmo corte axial [12].
RM: Medida no plano axial em duas imagens, uma com a visualizac¸a˜o correcta
do ”Roman Arch” e outra com a visualizac¸a˜o da inserc¸a˜o do tenda˜o rotuliano na
TT [11].
Outro factor que influencia as medic¸a˜o deste valor e´ a forma da ro´tula, pois a na˜o
determinac¸a˜o do ponto mais inferior da ro´tula leva a grandes variabilidades porque
obriga a` aproximac¸a˜o, subjectivando a medic¸a˜o [46].
(a) (b) (c)
Fig. 4.13: Representac¸a˜o esquema´tica de medic¸o˜es de deslocamento da ro´tula, retirado
de [12]: (a) Aˆngulo de congrueˆncia; (b) Desvio lateral da ro´tula medido na
tro´clea; (c) Desvio lateral da ro´tula medido nos coˆndilos.
Existem outras medic¸o˜es poss´ıveis de executar para avaliar o movimento da ro´-
tula: aˆngulo de congrueˆncia e o desvio lateral da ro´tula, medido na tro´clea e medido
nos coˆndilos (ver Figura 4.13) [12].
4.4 Medida da Ba´scula ou Tilt
Esta medida pode traduzir displasia da ro´tula. Pode ser realizada com os joelhos
em flexa˜o: movimento proximal da ro´tula sobre a tro´clea. Flexa˜o de > 20,0o do
membro leva a que a medic¸a˜o seja feita com a translac¸a˜o lateral em relac¸a˜o ao eixo
femoral e ligac¸a˜o total entre a ro´tula e a tro´clea [10].
Admite-se como valor normal para o joelho relaxado e em extensa˜o o valor de
20o. Quanto maior o valor que o tilt assumir, principalmente na contracc¸a˜o, maior
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o grau de displasia[16].
(a) (b) (c)
Fig. 4.14: Medic¸a˜o da ba´scula ou tilt : (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o
da medic¸a˜o da ba´scula ou tilt, retirado de [11]; (b) Exemplo de medic¸a˜o do tilt
sem contracc¸a˜o do membro, em imagem TC, adaptado de [16]; (c) Exemplo de
medic¸a˜o do tilt com contracc¸a˜o do membro, em imagem TC, adaptado de [16].
Como medir: Medic¸a˜o de um aˆngulo atrave´s de duas linhas: a primeira paralela
aos coˆndilos femorais, na visualizac¸a˜o do ”Roman Arch” e a segunda a intersetar o
maior eixo da ro´tula no ponto me´dio (ver Figura 4.14) [9, 11].
RX: Permitia apenas uma avaliac¸a˜o qualitativa da posic¸a˜o da ro´tula em relac¸a˜o
a` goteira troclear, ainda hoje utilizada para descrever a existeˆncia de subluxac¸a˜o e
tem sempre que ser confirmado por TC [13, 7].
TC: A avaliac¸a˜o do tilt deve ser feita com os joelhos em extensa˜o, relaxados e com
contracc¸a˜o do quadr´ıceps para que se possa compreender a solidez do ligamento
patelofemoral medial. A medida normal relaciona-se com a me´dia das duas, a fim
de compreender o aumento do aˆngulo na contrac¸a˜o do mu´sculo e assume o valor
de 20,0o [13, 16]. O valor do tilt rotuliano so´ altera da extensa˜o para a contracc¸a˜o
quando ha´ instabilidade, o que por si so´ ja´ comprova a sua presenc¸a [16].
RM: A medida faz-se no plano axial, na imagem mais inferior com a visualizac¸a˜o
correcta do ”Roman Arch” [9, 8]. A visualizac¸a˜o da ro´tula na sua maior extensa˜o
axial tem de ser, tambe´m, poss´ıvel [11].
Existem outras medic¸o˜es poss´ıveis de executar para avaliar o aˆngulo lateral da
ro´tula e o tilt lateral da ro´tula, quer em relac¸a˜o a` tro´clea, quer em relac¸a˜o a` linha
bicondiliana (ver Figura 4.15) [12].
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(a) (b)
(c) (d)
Fig. 4.15: Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o de medidas alternativas da ba´s-
cula ou tilt, retirado de [12]; (a) Avaliac¸a˜o do aˆngulo lateral da ro´tula em
relac¸a˜o a` tro´clea; (b) Avaliac¸a˜o do tilt da ro´tula em relac¸a˜o a` tro´clea; (c)
Avaliac¸a˜o do aˆngulo lateral da ro´tula em relac¸a˜o a` linha bicondiliana; (d)
Avaliac¸a˜o do tilt da ro´tula em relac¸a˜o a` linha bicondiliana.
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4.5 Medidas da Altura da Ro´tula
As medidas de altura da ro´tula sa˜o um indicativo de dessaranjo da articulac¸a˜o e e´
fa´cilmente avaliado no RX de perfil. Dada a sua acuidade, foi facilmente transposta
para as outras modalidades de imagem.
4.5.1 I´ndice de Caton-Deschamps
Surgiu pela primeira vez no ano de 1977, como sendo um me´todo independente do
grau de flexa˜o do joelho e com avaliac¸a˜o da faceta articular da ro´tula [7].
(a) (b)
Fig. 4.16: Medic¸a˜o do ı´ndice de Caton-Deschamps: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para
a realizac¸a˜o da medic¸a˜o do ı´ndice de Caton-Deschamps, retirado de [11]; (b)
Medic¸a˜o do ı´ndice de Caton-Deschamps em imagem de RX convencional, re-
tirado de [16].
Como medir: Trac¸a-se duas linhas: uma paralela a` superf´ıcie articular da carti-
lagem da ro´tula (B) e outra que vai desde o ponto mais baixo da faceta articular da
ro´tula ate´ ao ponto mais proeminente da superf´ıcie articular ou bordo da t´ıbia (A)
(ver Figura 4.16) [7, 11, 9, 49]. O valor do ı´ndice e´ dado por: B/A [11, 9].
O valor esperado para um ı´ndice e´ 1 [8, 9]. Contudo, so´ e´ considerado patolo´gico
acima de 1,2 [13].
RX: Me´todo goldstandard para avaliac¸a˜o da altura da ro´tula. Realizado no radi-
ograma de perfil do joelho, com flexa˜o do mesmo a 30o.
TC: Medida na reformatac¸a˜o sagital do joelho [7].
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RM: Utiliza um plano sagital da ro´tula na ponderac¸a˜o T1, em que esta e´ vis´ıvel
na sua maior extensa˜o [8, 11, 9].
4.5.2 I´ndice de Insall e Salvati
Mede o comprimento do tenda˜o rotuliano ao longo da ro´tula, no plano sagital [11].
Tem a desvantagem de considerar a regia˜o na˜o articular da ro´tula que e´ amplamente
varia´vel [7]. Medida em ra´cio, com valor normal: < 1,3 [8].
(a) (b)
Fig. 4.17: Medic¸a˜o do ı´ndice de Insall and Salvati: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para
a realizac¸a˜o da medic¸a˜o do ı´ndice de Insall and Salvati, retirado de [11]; (b)
Medic¸a˜o do ı´ndice de Insall and Salvati em reformatac¸a˜o sagital em imagem
TC, retirado de [48].
Como medir: Trac¸a-se duas linhas: uma do ponto mais superior da ro´tula ate´ a`
inserc¸a˜o do tenda˜o rotuliano, ponto mais baixo da ro´tula (B) e outra linha desde o
ponto mais baixo da ro´tula ate´ a` inserc¸a˜o do tenda˜o na tuberosidade anterior da t´ıbia
(TT) (A) (ver Figura 4.17) [11, 9, 49]. O valor do ı´ndice e´ dado por: A/B [11, 9].
RX: Realizado no radiograma de perfil do joelho, com flexa˜o do mesmo a 30,0o.
TC: Medida na reformatac¸a˜o sagital do joelho [7].
RM: Utiliza um plano sagital da ro´tula na ponderac¸a˜o T1, em que esta e´ vis´ıvel
na sua maior extensa˜o [8, 9, 11].
6Existem va´rios ı´ndices de Insall and Salvati modificados de forma a conseguir
ultrapassar as limitac¸o˜es da medida original, na˜o sendo, actualmente, considerados
como os mais relevantes [7].
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(a) (b)
Fig. 4.18: Medic¸a˜o do ı´ndice patelo-troclear: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a rea-
lizac¸a˜o da medic¸a˜o do ı´ndice patelo-troclear, retirado de [11]; (b) Medic¸a˜o do
ı´ndice patelo-troclear em imagem de RM, no plano sagital, ponderada em T1,
retirado de [7].
4.5.3 I´ndice Patelo-Troclear
O ı´ndice patelo-troclear associa a medida da altura da ro´tula com as alterac¸o˜es
cartilag´ıneas ja´ associadas ao desgaste.
Como medir: Trac¸a-se duas linhas: uma paralela a` superf´ıcie articular da carti-
lagem da ro´tula (A) e outra paralela a esta, a` altura do seu ponto inferior ate´ ao
final da superf´ıcie articular do fe´mur (B) (ver Figura 4.18) [11]. I´ndice: B/A [11].
RX e TC: Na˜o aplicado ao RX e TC, uma vez que estas duas modalidades de
imagem na˜o teˆm acuidade para visualizac¸a˜o da cartilagem [7].
RM: Utiliza um plano sagital da ro´tula na ponderac¸a˜o T1, em que esta e´ vis´ıvel
na sua maior extensa˜o, ou na ponderac¸a˜o DP para melhor avaliac¸a˜o do contacto
entre as estruturas [7, 11].
Existem outras medic¸o˜es poss´ıveis de executar para avaliar a proporcionalidade
da ro´tula, quanto a` sua faceta articular: proemineˆncia troclear ventral, o patellar
nose, traduzido como nariz da ro´tula e ainda o patellar nose ratio que e´ nada mais
do que a quantificac¸a˜o desta mesma proporcionalidade (ver Figura 4.19). Estas
medidas quantificam a fricc¸a˜o e o desgaste cartilag´ıneo induzido a` ro´tula [15].
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(a) (b)
Fig. 4.19: Medic¸a˜o de proporcionalidade da faceta articular da ro´tula: (a) Representac¸a˜o
esquema´tica para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o de proporcionalidade da facetar
articular da ro´tula: X representa a medida de proemineˆncia troclear ventral,
NP representa o patellar nose e a fo´rmula NP/P representa o patellar nose
ratio, retirado de [15]; (b) Medic¸a˜o do NP, ou patellar nose, em imagem de
RM, no plano sagital, ponderada em DP FatSat, retirado de [15].
4.6 Medida de Joelho Varo/Valgo
4.6.1 Torc¸a˜o Femoral
Avalia a anteversa˜o do fe´mur [13]. O valor normal e´ de 13,0o [13].
(a) (b)
Fig. 4.20: Medic¸a˜o de torc¸a˜o femoral: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a realizac¸a˜o
da medic¸a˜o de torc¸a˜o femoral, retirado de [12]; (b) Medic¸a˜o da de torc¸a˜o
femoral em imagem de TC, no plano axial, retirado de [10].
Como medir: Consiste no aˆngulo medido entre duas estruturas anato´micas em
planos axiais distintos, atrave´s de duas linhas. Uma que atravessa a cabec¸a e o colo
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de fe´mur e outra paralela a` linha posterior que delimita os coˆndilos femorais [13]
(ver Figura 4.20).
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Medida no plano axial, na imagem mais inferior com a visualizac¸a˜o
correcta do ”Roman Arch”e outra em que seja vis´ıvel toda a extensa˜o do colo femoral
ipsilateral [13].
4.6.2 Torc¸a˜o Tibial
Avalia a rotac¸a˜o do membro inferior em varismo ou valgismo, consoante o resultado
da medida [42]. O valor normal e´ de 30,0-35,0o [13].
(a) (b) (c)
Fig. 4.21: Medic¸a˜o do aˆngulo de torc¸a˜o tibial: (a) Representac¸a˜o esquema´tica para a
realizac¸a˜o da medic¸a˜o do aˆngulo de torc¸a˜o tibial, retirado de [42]; (b) Medic¸a˜o
da primeira linha para trac¸ar o aˆngulo de torc¸a˜o tibial, nos pratos tibiais
em imagem axial de TC, retirado de [50]; (c) Medic¸a˜o da segunda linha para
trac¸ar o aˆngulo de torc¸a˜o tibial em imagem axial de TC, nos male´olos, retirado
de [50].
Como medir: Aˆngulo medido entre duas estruturas anato´micas, o joelho e o
tornozelo, em planos axiais distintos, atrave´s de duas linhas. Uma linha paralela aos
pratos tibiais na regia˜o posterior e outra a atravessar o male´olo interno e externo do
tornozelo, a meia distaˆncia, simutaˆneamente (ver Figura 4.21).
RX: Medida inexequ´ıvel.
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TC e RM: Medida no plano axial, na imagem em que seja vis´ıvel toda a exten-
sa˜o dos pratos tibiais posteriores e outra em que sejam vis´ıveis os dois male´olos,
ipsilaterais [13].
4.6.3 Torc¸a˜o Coˆndilos-Pratos
Avalia a rotac¸a˜o do joelho, ou seja o desalinhamento dos coˆndilos em relac¸a˜o aos
pratos tibiais [37, 42].
(a) (b) (c)
Fig. 4.22: Medic¸a˜o do aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-pratos: (a) Representac¸a˜o esquema´tica
para a realizac¸a˜o da medic¸a˜o do aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-pratos, retirado
de [42]; (b) Medic¸a˜o da primeira linha para trac¸ar o aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-
pratos, em imagem axial de TC, retirado de [50]; (c) Medic¸a˜o da segunda linha
para trac¸ar o aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-pratos em imagem axial de TC, nos
pratos tibiais, retirado de [50].
Como medir: Medic¸a˜o de um aˆngulo atrave´s de duas linhas: uma paralela aos
coˆndilos femorais posteriores e outra paralela aos pratos tibiais posteriores (ver Fi-
gura 4.22) [42].
RX: Medida inexequ´ıvel.
TC e RM: Medida no plano axial, na imagem mais inferior com a visualizac¸a˜o
correcta do ”Roman Arch” e outra em que seja vis´ıvel toda a extensa˜o dos pratos
tibiais posteriores ipsilaterais [12].
A t´ıtulo de resumo, condensa-se as principais medic¸o˜es referenciadas na Ta-
bela 4.1, apresentadas ao longo deste cap´ıtulo.
56 Cap´ıtulo 4. Medic¸o˜es na Patologia Patelofemoral
Das medidas apresentadas algumas integram o protocolo de realizac¸a˜o do estudo
por TC das RPF. O protocolo de medic¸a˜o das RPF por TC apresenta-se no cap´ıtulo
que se segue.
Tab. 4.1: Tabela de resumo das medic¸o˜es bibliogra´ficas.
Grupo da medic¸a˜o Medida Modalidade Valor normal
Lateralizac¸a˜o da TT Aˆngulo Q RX <20o
TT-TG TC + RM <20 mm
TT-PCL TC + RM <24 mm
Displasia Troclear Aˆngulo troclear RX + TC + RM <145o
Profundidade troclear TC + RM >3 mm
Assimetria dos coˆndilos TC + RM –
Assimetria das facetas TC + RM <2.5
Inclinac¸a˜o lateral TC + RM <11o
Subluxac¸a˜o Medida de subluxac¸a˜o TC + RM *
Tilt Tilt TC + RM *
Altura da ro´tula I´ndice Caton-Deschamps RX + TC + RM 1
I´ndice Insall e Salvati RX + TC + RM <1.3
I´ndice patelo-troclear TC + RM 0.5
Joelho varo/valgo Torc¸a˜o femoral TC + RM 13o
Torc¸a˜o tibial TC + RM 30-35o
Torc¸a˜o coˆndilos-pratos TC + RM <5o
* Diferenc¸a entre medidas
Capı´tulo5
Protocolo de Medic¸a˜o de Casos Cl´ınicos
Para a realizac¸a˜o de um exame completo de Tomografia Computorizada para o
estudo das relac¸o˜es patelofemorais e´, enta˜o, necessa´rio proceder a` realizac¸a˜o do
exame atrave´s da aplicac¸a˜o de um protocolo espec´ıfico apresentado na Secc¸a˜o 3.2.
Apo´s a aquisic¸a˜o das imagens e´ necessa´rio fazer o seu tratamento a fim de tornar
poss´ıvel a obtenc¸a˜o das medidas que constituem e completam este estudo.
Para compreender como podem variar as medic¸o˜es, foram analisados 20 exames
de TC, cujo pedido me´dico remetia para estudo das RPF. Estes casos foram recolhi-
dos retrospetivamente, tendo sido extra´ıdos de um sistema PACS (Picture Archiving
and Communication System). A data dos exames esta´ compreendida entre Janeiro
e Julho de 2013.
De um total de 20 casos, 10 foram recolhidos num aparelho da GE (General
Electrics) Light Speed Plus, aparelho multidetector, com 4 cortes. 10 casos foram
recolhidos num aparelho da Siemens Somaton Emotion, aparelho multidetector, com
16 cortes. Destes 10 casos, 5 correspondem ao sexo feminino e 5 ao sexo masculino,
respectivamente, para cada aparelho.
Aquando da medic¸a˜o na˜o era do conhecimento te´cnico a origem do exame, isto
e´, este na˜o tinha acesso a qualquer dado do exame, de forma a na˜o criar vie´s na
medic¸a˜o.
Cada caso retirado do sistema PACS inclu´ıa 3 aquisic¸o˜es de imagem bilaterais:
aquisic¸a˜o com o joelho em extensa˜o, aquisic¸a˜o com o mu´sculo quadricipital contra´ıdo
e aquisic¸a˜o com flexa˜o dos joelhos a 30o. Inclu´ıa, ainda, 2 topogramas dos joelhos,
de face com os joelhos em extensa˜o e de perfil com os joelhos em flexa˜o a 30o (ver
Tabela 5.1).
Todos os 20 casos foram medidos 2 vezes por 3 te´cnicos de diagno´stico e terapeˆu-
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Tab. 5.1: Conteu´do de um caso cl´ınico e estudo TC para RPF.
Paciente Se´rie 1 Topograma de face
Topograma de perfil
Aquisic¸a˜o bilateral com os joelhos em extensa˜o
Se´rie 2 Aquisic¸a˜o com contracc¸a˜o bilateral dos mu´sculos quadricipitais
Se´rie 3 Topograma de perfil com flexa˜o dos joelhos a 30o
Aquisic¸a˜o bilateral, com flexa˜o dos joelhos a 30o
Tab. 5.2: Relac¸a˜o das medic¸o˜es efectuadas com os softwares utilizados.
Software Te´cnicos
Te´cnico A Te´cnico B Te´cnico C
Siemens X X
GE X X
tica, sendo que nenhum destes te´cnicos procedeu a` aquisic¸a˜o do estudo. Cada um
deles mediu todos os casos duas vezes, num dos softwares, a` excepc¸a˜o do te´cnico 3,
que realizou a medic¸a˜o duas vezes em cada um dos softwares. O software de medic¸a˜o
foram a consola do aparelho Siemes Somaton Emotion 16 e a estac¸a˜o de trabalho
da GE ADW 4.2, atrave´s das ferramentas que cada um dos softwares disponibiliza.
O processo de medic¸a˜o assentou na entrega de 10 CD, todos eles com ID par ou
impar, ano´nimos cujo conteu´do era um exame para estudo de RPF. O te´cnico 1 me-
diu os 10 exames, sem qualquer acesso a qualquer dado relativo ao mesmo. Supondo
que haviam sido entregues os CD’s com nu´mero par, eram agora substitu´ıdos pelos
nu´meros ı´mpares, para que na˜o fosse medido o mesmo exame duas vezes seguidas.
Este processo repetiu-se duas vezes para cada te´cnico. A` excepc¸a˜o do te´cnico 3 que
repetiu este processo para os dois softwares, como podemos verificar atrave´s da ana´-
lise da Tabela 5.2. Do total de 20 casos um foi exclu´ıdo por incapacidade de leitura
por parte dos dois equipamentos, totalizando assim 19 casos cl´ınicos para ana´lise.
5.1 Imagens para Medic¸a˜o
As medic¸o˜es podem variar consoante o te´cnico, o me´dico, a instituic¸a˜o e o pedido
do me´dico que prescreve o exame. Caso na˜o haja qualquer indicac¸a˜o a contrariar
estes dados por parte do me´dico que prescreve o exame sa˜o por protocolo realizados
um conjunto de 10 medic¸o˜es, bilaterais:
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Tab. 5.3: Relac¸a˜o das se´ries adquiridas com as medic¸o˜es efectuadas.
Topograma de face
Se´rie 1 (extensa˜o) TA-GT
Aˆngulo troclear
Aˆngulo vertente externa/coˆndilos
Aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos
Subluxac¸a˜o rotuliana em extensa˜o
Ba´scula externa das ro´tulas em extensa˜o
Se´rie 2 (contracc¸a˜o) Subluxac¸a˜o rotuliana com contracc¸a˜o
Ba´scula externa das ro´tulas com contracc¸a˜o
Topograma de perfil I´ndice de Catton
Se´rie 3 (flexa˜o a 30o) Ba´scula externa das ro´tulas com os joelhos em flexa˜o
1. I´ndice de Catton;
2. TA-GT;
3. Aˆngulo troclear;
4. Aˆngulo vertente externa/coˆndilos;
5. Aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos;
6. Subluxac¸a˜o rotuliana em extensa˜o;
7. Subluxac¸a˜o rotuliana com contracc¸a˜o dos quadric´ıpes femorais;
8. Ba´scula externa das ro´tulas com os joelhos em extensa˜o;
9. Ba´scula externa das ro´tulas com os joelhos em flexa˜o (30o);
10. Ba´scula externa das ro´tulas com contrac¸a˜o dos mu´sculos quadric´ıpes femorais;
As se´ries e as slices espec´ıficas que devem ser selecionadas para fazer as referidas
medic¸o˜es sa˜o de extrema importaˆncia, pelo que a informac¸a˜o aqui apresentada e´
praticamente sobrepon´ıvel a` que a bibliografia refere.
Cada uma das se´ries adquiridas serve como base a algumas medic¸o˜es, bem como
o topograma de perfil. As medic¸o˜es e respectivas se´ries esta˜o listadas na Tabela 5.3.
• Na se´rie 1 e´ medido o TA-GT, o aˆngulo troclear, o aˆngulo vertente exter-
na/coˆndilos, o aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-pratos, a subluxac¸a˜o rotuliana em
extensa˜o e a ba´scula externa das ro´tulas com os joelhos em extensa˜o.
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• Na se´rie 2 e´ medida a ba´scula externa das ro´tulas com contrac¸a˜o dos mu´sculos
quadric´ıpes femorais e a subluxac¸a˜o rotuliana com contracc¸a˜o dos quadric´ıpes
femorais;
• Na se´rie 3 e´ medida a ba´scula externa das ro´tulas com os joelhos em flexa˜o
(30o).
• No topograma de perfil com flexa˜o dos membros inferiores a 30o e´ medido
o ı´ndice de Catton.
Relembrando, pore´m, que as diferentes medic¸o˜es teˆm unidades de medida dife-
rentes, algumas delas sa˜o medidas de aˆngulos, outras de distaˆncias e ainda a medida
de um ı´ndice. A medida do ı´ndice de Catton e´ adimensional. As medidas de dis-
taˆncias sa˜o o TA-GT, a subluxac¸a˜o rotuliana em extensa˜o e a subluxac¸a˜o rotuliana
com contracc¸a˜o, medidas em mm (mil´ımetros). As restantes sa˜o aˆngulos medido em
graus (o).
Para ser poss´ıvel a visualizac¸a˜o de estruturas anato´micas que se encontram em
diferentes slices ao longo do membro inferior e´ necessa´rio recorrer a uma ferramenta
comum aos dois aparelhos: subtrac¸a˜o de imagens. Este processo permite obter
estruturas anato´micas distintas na mesma imagem para permitir a medic¸a˜o nas
estruturas correctas, como e´ o caso, por exemplo do TA-GT [19].
As imagens que precisam obrigatoriamente de subtrac¸a˜o sa˜o:
• TA-GT;
• Aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos.
• Medida de subluxac¸a˜o;
Sa˜o necessa´rias treˆs imagens de subtrac¸a˜o na se´rie 1 e uma imagem de subtrac¸a˜o
na se´rie 2, totalizando 4 imagens novas:
• Imagem de subtrac¸a˜o 1: Subtrac¸a˜o da imagem em que seja vis´ıvel a inserc¸a˜o
do tenda˜o rotuliano na tuberosidade anterior da t´ıbia e a goteira troclear, em
simultaˆneo com o plano bicondiliano, na se´rie 1, representado na Figura 5.1;
• Imagem de subtrac¸a˜o 2: Subtrac¸a˜o de imagem em que seja vis´ıvel o plano
bicondiliano com imagem dos pratos tibiais interno e externo em simultaˆneo,
na se´rie 1, representado na Figura 5.2;
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Fig. 5.1: Imagem de subtrac¸a˜o 1, para medic¸a˜o de TT-TG.
Fig. 5.2: Imagem de subtrac¸a˜o 2, para medic¸a˜o de aˆngulo de torc¸a˜o condilos-pratos.
• Imagem de subtrac¸a˜o 3: Subtrac¸a˜o de imagem em que seja vis´ıvel o plano
bicondiliano e em simultaˆneo a goteira troclear com imagem da ro´tula na sua
maior extensa˜o, na se´rie 1, representada na Figura 5.3(a).
• Imagem de subtrac¸a˜o 4: Subtrac¸a˜o de imagem em que seja vis´ıvel o plano
bicondiliano e em simultaˆneo a goteira troclear com imagem da ro´tula na sua
maior extensa˜o, na se´rie 2, representada na Figura 5.3(b).
De forma a uniformizar as medic¸o˜es as slices utlizadas devem ser sempre as
mesmas, isto e´, em cada se´rie deve ser utilizada uma slice e apenas uma para a
visualizac¸a˜o do plano bicondiliano e essa mantida como refereˆncia para todas as me-
dic¸o˜es que usem esse plano como refereˆncia. Assim sendo, as imagens de subtrac¸a˜o
podem ser amb´ıguas para a realizac¸a˜o de outras medic¸o˜es, por exemplo, o aˆngulo
troclear pode ser medido na Imagem de subtrac¸a˜o 3.
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(a) (b)
Fig. 5.3: Imagem de subtrac¸a˜o para medic¸a˜o de subluxac¸a˜o e ba´scula: (a) Imagem de
subtrac¸a˜o 3, relativa a` se´rie 1; (b) Imagem de subtrac¸a˜o 4, relativa a` se´rie 2.
Apresenta-se a seguir os passos necessa´rios, gene´ricos, para realizar cada uma
das medic¸o˜es ja´ enumeradas em cada um dos aparelhos.
5.2 Ferramentas de Medic¸a˜o para Siemens
Somaton Emotion 16
O equipamento Siemens Somaton Emotion 16 apresenta uma limitac¸a˜o evidente, ou
seja, todo o processo de determinac¸a˜o de aˆngulos e distaˆncias, em pontos espec´ıficos
de imagens previamente selecionadas e po´s-processadas, e´ realizado de forma manual.
As se´ries do estudo apresentam-se, a seguir, em forma de diagrama em a´rvore,
aspecto pro´prio para este aparelho (ver Figura 5.4) e e´ de notar que as se´ries adqui-
ridas apresentam-se individualizadas e rotuladas como ja´ foi referido no in´ıcio deste
cap´ıtulo.
A subtrac¸a˜o das imagens e´ um processo intuitivo e conseguido atrave´s de uma
ferramenta ”AVERAGE”, dispon´ıvel na consola. Aqui podem ser selecionadas mais
do que duas slices de uma mesma se´rie. A imagem final pode ser gravada de forma
individual, ou seja uma imagem por se´rie, ou como uma se´rie de novas imagens, ou
seja, va´rias imagens por se´rie (ver Figura 5.5).
Na˜o existe uma sequeˆncia estipulada de medic¸a˜o, mas ha´ alguns crite´rios que
devem ser tidos em conta de forma a evitar dados menos corretos. Considerando
a medida do aˆngulo troclear e a medida da vertente externa, estas duas medidas
devem ser realizadas na mesma slice, em que a inclinac¸a˜o da vertente externa da
tro´clea deve ser a mesma que a utilizada para medir o aˆngulo troclear. A linha que
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Fig. 5.4: Apresentac¸a˜o das se´ries em forma de diagrama no aparelho Siemens.
Fig. 5.5: Imagens da realizac¸a˜o de subtrac¸a˜o de imagens no aparelho Siemens, menu de
confirmac¸ao das slices a processar.
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vai interceptar os dois coˆndilos femorais, plano bicondiliano, deve ser preservada
sempre ao longo da se´rie e sempre que poss´ıvel com utilizac¸a˜o do plano no mesmo
slice.
Para realizar a medic¸a˜o de aˆngulos e´ utilizada uma ferramenta espec´ıfica. Esta
obriga a` delimitac¸a˜o de duas rectas e o valor do aˆngulo e´ disponibilizado de imediato
no display. Podem ser medidos na mesma imagem um grande nu´mero de aˆngulos,
cada um deles identificado numericamente.
(a) (b) (c)
Fig. 5.6: Medic¸a˜o aˆngulo no aparelho Siemens: (a) Ferramenta de selecc¸a˜o; (b) Imagem
da primeira recta, numerada; (c) Imagem da segunda recta e determinac¸a˜o do
valor do aˆngulo e da sua denominac¸a˜o.
A t´ıtulo de exemplo, e´ poss´ıvel observar na Figura 5.6 o processo de execuc¸a˜o:
selecc¸a˜o da ferramenta adequada, seguida de trac¸ado de um recta e por fim a segunda
recta que vai definir o valor do aˆngulo pretendido.
Para fazer a medic¸a˜o do ı´ndice, sa˜o apenas medidas as distaˆncias intervenientes
na fo´rmula ja´ apresentada anteriormente. Como exemplo temos o ı´ndice de Catton.
Para fazer a medic¸a˜o das distaˆncias, o procedimento pode ser mais moroso e
complicado. Sabendo que o valor que queremos medir esta´ compreendido entre duas
linhas paralelas e que ambas formam um aˆngulo de 90o com outra linha, temos de
utilizar a ferramenta de medic¸a˜o de aˆngulos e a de medic¸a˜o de distaˆncias. Um exem-
plo de medic¸a˜o de distaˆncia e´ a medida de TT-TG, como se pode ver na Figura 5.7.
E´ trac¸ada uma linha bicondiliana, a fazer 90o com esta linha trac¸amos uma recta
que intercepte a tuberosidade anterior da t´ıbia. Trac¸amos outra linha paralela a`
anterior a interceptar a goteira troclear. A medida de interesse e´ nada mais do que
a distaˆncia entre estas duas rectas paralelas.
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(a) (b)
(c) (d)
Fig. 5.7: Medic¸a˜o de distaˆncia no aparelho Siemens: (a) Determinac¸a˜o da linha bicondi-
liana; (b) Determinac¸a˜o da goteira troclear; (c) Determinac¸a˜o da tuberosidade
anterior da t´ıbia; (d) Medic¸a˜o da distaˆncia de interesse.
5.3 Ferramentas de Medic¸a˜o na Estac¸a˜o de
Trabalho ADW 4.2
A primeira diferenc¸a significativa entre o software ja´ apresentado e´ que a medi-
c¸a˜o neste caso na˜o e´ realizada no equipamento de aquisic¸a˜o, mas numa estac¸a˜o de
trabalho. Esta apresenta dois monitores que facilitam a visualizac¸a˜o de imagens
em simultaˆneo. Permite fazer uma leitura mais clara da imagem subtra´ıda que se
apresenta no monitor 1, com a slice original que lhe deu origem, por exemplo. A
navegac¸a˜o entre os dois monitores e´ muito simples e realizada em frac¸o˜es de segundo.
A forma como as se´ries sa˜o apresentadas permitem que o processo de subtrac¸a˜o
de imagens seja fa´cil e eficaz. Contudo e´ limitado a um ma´ximo de duas slices por
subtrac¸a˜o.
De forma visual a ferramenta para subracc¸a˜o as imagens ”ADD/SUB” apreenta-
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se como uma ma´quina de calcular. A cada parcela determinamos o exame, a se´rie e
a slice que queremos subtrair. No final e´ so fazer ”=” que a nova imagem e´ automa-
ticamente gravada, exemplificado atrave´s da Figura 5.8. Ha´ ainda a facilidade de
gravar cada imagem como uma se´rie isolada ou incluir todas as imagens subtra´ıdas
numa mesma se´rie.
Fig. 5.8: Imagens da realizac¸a˜o de subtrac¸a˜o de imagens: selecc¸a˜o das imagens e confir-
mac¸a˜o das slices a processar.
(a) (b) (c)
Fig. 5.9: Comandos dispon´ıveis na estac¸a˜o de trabalho ADW: (a) Medic¸a˜o de aˆngulos;
(b) Medic¸a˜o de distaˆncias; (c) Medic¸a˜o de aˆngulos obtusos.
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(a) (b)
Fig. 5.10: Exemplificac¸a˜o da medic¸a˜o de aˆngulos e distaˆncias na ADW: (a) Ajuste das
linhas para medic¸a˜o de aˆngulos, atrave´s da ferramenta ANTEV; (b) Ajuste
das linhas para medic¸a˜o de distaˆncias, atrave´s da ferramenta TT-TG.
Existem treˆs comandos que sa˜o utilizados para realizar as medic¸o˜es: ”ANTEV”
para medic¸a˜o de aˆngulos, ”TAGT” para medic¸a˜o de distaˆncias e ainda ”<” uma
ferramenta que preveˆ a medic¸a˜o de aˆngulos obtusos (ver Figura 5.9).
A ferramenta ”ANTEV” e ”<” preveˆ o acerto de duas linhas paralelas que se
dispo˜em automaticamente sobre a imagem para formar o aˆngulo pretendido. O fer-
ramenta ”TAGT”preveˆ a medic¸a˜o de uma distaˆncia entre duas linhas paralelas entre
si, que formam um aˆngulo de 90o com uma linha perpendicular a`s duas anteriores.
Como ja´ referido, em todos os comandos, as linhas sa˜o automaticamente colocadas,
com a angulac¸a˜o correcta entre si, sobre a imagem, sendo apenas necessa´rio fazer o
seu ajuste a` anatomia (ver Figura 5.10).
Cada imagem e´ gravada como uma se´rie de ”Screen Save” que e´ nada mais do que
a gravac¸a˜o de todos os dados da imagem numa nova imagem e ainda o ”Save State”
que permite gravar na imagem todas as alterac¸o˜es que esta sofreu, nomeadamente
as alterac¸o˜es dos valores de janela, a adic¸a˜o de gra´ficos, o resultado das medic¸o˜es,
entre outros.
5.4 Execuc¸a˜o das Medic¸o˜es
Na˜o existe uma ordem determinada para a realizac¸a˜o das medic¸o˜es, apenas o co-
nhecimento emp´ırico leva a` execuc¸a˜o das medic¸o˜es de forma que estas sejam ta˜o
fidedignas ao que a bibliografia sugere e ta˜o ra´pidas quanto poss´ıvel.
O que se apresenta a seguir e´ apenas uma proposta de medic¸a˜o, todas as me-
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dic¸o˜es que se apresentam a seguir, sa˜o medidas na se´rie 1. Devemos considerar as
imagens de subtrac¸a˜o ja´ explicadas anteriormente.
5.4.1 Aˆngulo troclear
Para executar a medic¸a˜o do aˆgulo troclear deve-se ter em conta os passos que se
seguem:
• Proceder a` escolha da Slice: Imagem de subtrac¸a˜o 3;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
– Linha paralela a` vertente externa do coˆndilo femoral a interceptar a go-
teira troclear;
– Linha paralela a` vertente interna do coˆndilo femoral a interceptar a go-
teira troclear;
Fig. 5.11: Imagem TC da medic¸a˜o do aˆngulo troclear.
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o do aˆngulo troclear apresenta-se na Fi-
gura 5.11, efectuada nas imagens CT recolhidas no caso com ID 14.
5.4.2 Aˆngulo vertente Externa/Coˆndilos
Para executar a medic¸a˜o do aˆgulo da vertente externa/coˆndilos deve-se ter em aten-
c¸a˜o os passos que se seguem:
• Proceder a` escolha da Slice: Imagem de subtrac¸a˜o 3;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
– Linha paralela a` vertente interna do coˆndilo femoral a interceptar a go-
teira troclear;
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– Linha bicondiliana, que intercepta os dois coˆndilos femorais, na slice onde
a fossa popl´ıtea admite uma forma circular;
Fig. 5.12: Imagem TC da medic¸a˜o do aˆngulo da vertente externa/coˆndilos.
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o do aˆgulo da vertente externa/coˆndilo apresenta-
se na Figura 5.12, efectuada nas imagens CT recolhidas no caso com ID 14.
5.4.3 Aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos
Para executar a medic¸a˜o do aˆgulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos deve-se ter em atenc¸a˜o
os passos que se seguem:
• Proceder a` escolha da Slice: Imagem de subtrac¸a˜o 2;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
– Linha bicondiliana, que intercepta os dois coˆndilos femorais, na slice onde
a fossa popl´ıtea admite uma forma circular;
– Linha que intercepta os dois pratos tibiais simultaneamente;
Fig. 5.13: Imagem TC da medic¸a˜o do aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos.
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o do aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos apresenta-
se na Figura 5.13, efectuada nas imagens CT recolhidas no caso com ID 14.
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5.4.4 Ba´scula Externa das Ro´tulas ou Tilt
Para executar a medic¸a˜o do tilt da ro´tula deve-se ter em atenc¸a˜o os passos que se
seguem, sabendo que esta medic¸a˜o e´ realizada da mesma forma para as 3 se´ries
adquiridas:
• Proceder a` escolha da Slice: Imagem de subtrac¸a˜o 3, 4, e slice da se´rie 3;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
– Linha bicondiliana, que intercepta os dois coˆndilos femorais, na slice onde
a fossa popl´ıtea admite uma forma circular;
– Linha que insercepta o maior eixo axial da ro´tula.
(a) (b)
(c)
Fig. 5.14: Imagem TC da medic¸a˜o do aˆngulo de tilt rotuliano: (a) Tilt com o mem-
bro em extensa˜o, sem contracc¸a˜o; (b) Tilt com o membro em extensa˜o, com
contracc¸a˜o; (c) Tilt com o membro em flexa˜o de 30o.
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o do tilt rotuliano apresenta-se na Figura 5.14,
para as 3 se´ries efectuada nas imagens CT recolhidas no caso com ID 14.
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5.4.5 Subluxac¸a˜o Rotuliana
Para executar a medic¸a˜o da subluxac¸a˜o da ro´tula deve-se ter em atenc¸a˜o os passos
que se seguem, sabendo que esta medic¸a˜o e´ realizada da mesma forma a se´rie 1 e 2:
• Proceder a` escolha da Slice: Imagem de subtrac¸a˜o 3 e 4;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
– Linha bicondiliana, que intercepta os dois coˆndilos femorais, na slice onde
a fossa popl´ıtea admite uma forma circular;
– Linha perpendicular a` anterior (fazer aˆngulo de 90o) que o ponto mais
baixo da ro´tula, na sua maior extensa˜o;
– Linha perpendicular a` primeira (fazer aˆngulo de 90o) e paralela a` anterior
que intercepte a goteira troclear;
(a) (b)
Fig. 5.15: Imagem TC da medic¸a˜o da distaˆncia de subluxac¸a˜o da ro´tula: (a) Tilt com
o membro em extensa˜o, sem contrac¸a˜o; (b) Tilt com o membro em extensa˜o,
com contrac¸a˜o.
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o da subluxac¸a˜o da ro´tula apresenta-se na
Figura 5.15, para a se´rie 1 e 2 efectuada nas imagens CT recolhidas no caso com ID
14.
5.4.6 TT-TG
Para executar a medic¸a˜o do TT-TG deve-se ter em atenc¸a˜o os passos que se seguem:
• Proceder a` escolha da Slice: Imagem de subtrac¸a˜o 1;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
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Fig. 5.16: Imagem TC da medic¸a˜o da distaˆncia TT-TG.
– Linha bicondiliana, que intercepta os dois coˆndilos femorais, na slice onde
a fossa popl´ıtea admite uma forma circular;
– Linha perpendicular a` anterior (fazer aˆngulo de 90o) que intercepte a
tuberosidade anterior da t´ıbia;
– Linha perpendicular a` primeira (fazer aˆngulo de 90o) e paralela a` anterior
que intercepte a goteira troclear;
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o de TT-TG, na Figura 5.16 efectuada nas
imagens CT recolhidas no caso com ID 14.
5.4.7 I´ndice de Catton
Para executar a medic¸a˜o do TT-TG deve-se ter em atenc¸a˜o os passos que se seguem,
sabendo que esta medida e´ realizada no topograma de perfil:
• Proceder a` escolha da Slice: Topograma de perfil;
• Trac¸ar as seguintes linhas:
– Linha paralela a interceptar a faceta articular da ro´tula em toda a sua
extensa˜o.
– Linha que intercepta o final da primeira e que se estende ate´ ao prato
tibial do joelho ipsilateral.
Um exemplo de realizac¸a˜o da medic¸a˜o do I´ndice de Catton, na Figura 5.17 efec-
tuada nas imagens CT recolhidas no caso com ID 14.
No quotidiano, apo´s executadas todas as medic¸o˜es referentes ao estudo das RPF
por TC estes dados sa˜o encaminhados ao cl´ınico para este proceder a` elaborac¸a˜o do
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(a) (b)
Fig. 5.17: Imagem TC, do topograma de perfil, da medic¸a˜o das distaˆncias para a medic¸a˜o
do ı´ndice de Catton Deschamps: (a) Medic¸a˜o para o membro direito; (b)
Medic¸a˜o para o membro esquerdo.
relato´rio me´dico. E´ neste momento que as medic¸o˜es sa˜o sujeitas a uma validac¸a˜o
e caso haja discordaˆncia, a medida e´ reformulada ate´ ser efectuada de forma a que
todos os requisitos necessa´rios sejam, devidamente, cumpridos. E´ este relato´rio
me´dico que sera´ tido em conta pelo me´dico especialita para que seja executado o
melhor tratamento poss´ıvel. Em muitos casos onde a cirurgia e´ necessa´ria, este
estudo RPF por TC e´ efectuado apo´s a mesma, a fim de compreender as alterac¸oes
sofridas e analisar o sucesso da intervenc¸a˜o. Nestes casos o processo efectuado e´
exactamente o mesmo, com a agravante de que a anatomia ja´ na˜o e´ exactamente a
mesma que fora medida antes da cirurgia, o que por si so´ ja´ pode alterar os resultados
finais.
A realizac¸a˜o de estudos das RPF por TC atrave´s do protocolo que se apresentou
neste cap´ıtulo serviu de base para a realizac¸a˜o das medic¸o˜es utilizadas no pro´ximo
cap´ıtulo para determinac¸a˜o da variabilidade nos valores das medic¸o˜es.

Capı´tulo6
Estudo da Variabilidade
O principal objectivo deste trabalho e´ realizar o estudo da variabilidade das medic¸o˜es
efectuadas para o estudo das relac¸o˜es patelofemorais.
No final da realizac¸a˜o de todas as medic¸o˜es foram totalizados 152 exames (19
casos x 8 sesso˜es), cada um deles com dez medidas realizadas, todas elas bilaterais.
Estes dados foram organizados num ficheiro Excel por ID do te´cnico e ID da medida.
Os dados foram depois confirmados, um por um e organizados por observador, ou
seja, te´cnico, sessa˜o (nu´mero de vezes que mediu), o software em que foi realizada a
medida, o caso cl´ınico que mediu e por fim os repectivos valores.
Esta ana´lise tem em conta o ca´lculo do TEM, ou seja a medida do erro te´cnico,
explicado na Secc¸a˜o 6.2. Este conceito preveˆ a existeˆncia de variabilidade na medic¸a˜o
dos mesmos paraˆmetros em momentos diferentes, ou ainda, em sesso˜es diferentes.
Pretende-se saber se existe ou na˜o diferenc¸a estat´ıstica significativa:
• Entre as mesmas medic¸o˜es realizadas pelo mesmo indiv´ıduo, intra-observador;
• Entre as mesmas medic¸o˜es realizadas por indiv´ıduos diferentes, inter-observador;
• Entre as mesmas medic¸o˜es, realizadas pelo mesmo indiv´ıduo, em softwares de
medic¸a˜o diferente.
A nomenclatura atribu´ıda aos te´cnicos esta´ associada ao software utilizado para
a realizac¸a˜o da medic¸a˜o, para facilitar a ana´lise dos resultados, como vemos a seguir:
• Te´cnico 1 no Software 1 = A
• Te´cnico 2 no Software 2 = B
• Te´cnico 3 no Software 1 = C
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• Te´cnico 3 no Software 2 = D
Com os dados disponibilizados foram determinadas as seguintes combinac¸o˜es de
dados que se apresentam na Tabela 6.1.
Tab. 6.1: Combinac¸o˜es poss´ıveis entre os conjuntos de dados.
Intra-observador Inter-observador Inter-software
AA AC CD
BB BD
CC
DD
A cada medida foi atribuida uma identificac¸a˜o (ID), sendo que as lateralidades se
comportam como medidas independentes, sera´ esta a nomenclatura designada para
aparecer nos gra´ficos e que permitira´ fazer a interpretrac¸a˜o dos mesmos descritos na
Tabela 6.2.
6.1 Estat´ıstica Descritiva
Numa primeira ana´lise dos dados, foi realizada a estat´ıstica descritiva dos mesmos,
a fim de ser poss´ıvel retirar do elevado volume de dados as primeiras concluso˜es.
Adquirimos ao longo do trabalho o conhecimento de que esta patologia e consequen-
temente este estudo tem um impacto acrescido em adolescentes e jovens adultos.
Na tabela 6.3 podemos analisar este dado em relac¸a˜o aos casos recolhidos. A me´dia
da idade dos casos estudados ronda os 29 anos de idade, o que nos remete para
uma valor que corresponde a jovens adultos. Contudo, o valor ma´ximo corresponde
a um indiv´ıdio com 51 anos que ja´ na˜o pertence ao padra˜o previsto. Esta idade
na˜o e´ erro´nea quando pensamos na osteoartrite que se foi desenvolvendo desde a
adolesceˆncia bem como a instabilidade que ainda pode remanescer na articulac¸a˜o.
O valor mı´nimo corresponde, de facto, ao que seria especta´vel, 17 anos.
A ana´lise da est´ıstica descritiva de cada uma das medic¸o˜es foi tambe´m realizada
e apresentada na forma tabular, na Tabela 6.4. Esta ana´lise e´ gene´rica e permite
apenas retirar concluso˜es sobre a forma como os dados se organizam. Na˜o se sabe
se os casos analisados eram portadores de patologia intr´ınseca ou na˜o, mesmo que
os valores das medidas efectuadas assim o apontem em alguns casos. E´, contudo, de
prever que o valor me´dio apresentado nesta tabela seja indicativo de normalidade,
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Tab. 6.2: Medic¸a˜o realizada para o estudo das RPF e respectivo ID.
Nome da medic¸ao Lateralidade ID Unidade
TA-GT - direito Direito M0 mm
TA-GT Esquerdo M1 mm
Subluxac¸a˜o rotuliana em extensa˜o Direito M2 mm
Subluxac¸a˜o rotuliana em extensa˜o Esquerdo M3 mm
Subluxac¸a˜o rotuliana com contracc¸a˜o Direito M4 mm
Subluxac¸a˜o rotuliana com contracc¸a˜o Esquerdo M5 mm
Aˆngulo troclear Direito M6 o
Aˆngulo troclear Esquerdo M7 o
Aˆngulo vertente externa/coˆndilos Direito M8 o
Aˆngulo vertente externa/coˆndilos Esquerdo M9 o
Aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos Direito M10 o
Aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos/pratos Esquerdo M11 o
Ba´scula externa das ro´tulas em extensa˜o Direito M12 o
Ba´scula externa das ro´tulas em extensa˜o Esquerdo M13 o
Ba´scula externa das ro´tulas em flexa˜o (30o) Direito M14 o
Ba´scula externa das ro´tulas em flexa˜o (30o) Esquerdo M15 o
Ba´scula externa das ro´tulas com contrac¸a˜o Direito M16 o
Ba´scula externa das ro´tulas com contrac¸a˜o Esquerdo M17 o
I´ndice de Catton Direito M18 –
I´ndice de Catton Esquerdo M19 –
Tab. 6.3: Estat´ıstica descritiva da idade para os 19 casos estudados.
Paraˆmetro Mı´nimo Ma´ximo Me´dia Moda Mediana
Idade 17 51 29 26 26
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ou no seu limiar. Podemos observar atrave´s da ana´lise da medida de TT-TG, M0
e M1, em que o valor normal deve ser inferior a 20.0 mm, que o valor me´dio neste
estudo e´ de 17.2 mm e 16.7 mm, respectivamente. Na medida do aˆngulo troclear, M6
e M7, em que o valor normal e´ um aˆngulo inferior as 145.0o, o valor me´dio dos casos
recolhidos e´ de 144.1o e 143.6o, respectivamente. A medida do ı´ndice de Catton,
M18 e M19, apresenta como valor normal 1 e a tabela apresenta como valor me´dio
1.2 e 1.1, respectivamente. O intervalo entre o valor ma´ximo e mı´nimo apresenta-se
muito alargado para todas as medidas apresentadas. Para a medida de TT-TG po-
demos observar que o valor mı´nimo medido foi de 2.0 mm e o ma´ximo de 27.0 mm,
distando as medidas 25.0 mm entre si. Estas diferenc¸as podem ser compreendidas
pela presenc¸a de patologia, o que justifica o valor demasiado elevado, enquanto o
valor mı´nimo pode ser referente a uma correcc¸a˜o ciru´rgica cujo resultado final possa
levar ao quase total alinhamento da tuberosidade anterior da t´ıbia com a goteira
troclear.
Tab. 6.4: Estat´ıstica descritiva dos resultados obtidos para as 20 medidas efectuadas, nos
19 casos estudados.
ID Unidade Me´dia Moda Mediana Mı´nimo Ma´ximo
M0 mm 17.2 21.0 18.0 2.2 27.0
M1 mm 16.7 15.0 16.8 1.6 29.0
M2 mm 5.9 2.0 4.0 1.0 26.1
M3 mm 6.0 3.0 5.8 0 21.2
M4 mm 9.0 6.0 7.5 1.0 22.4
M5 mm 9.1 7.0 8.0 0 23.0
M6 o 144.1 132.0 143.0 121.0 170.0
M7 o 143.6 142.0 142.0 118.0 174.0
M8 o 19.2 20.0 20.0 1.0 31.0
M9 o 19.1 20.0 20.0 2.0 30.0
M10 o 8.2 8.0 8.0 1.0 23.0
M11 o 7.5 5.0 7.0 0 21.0
M12 o 16.4 20.0 18.0 1.0 36.0
M13 o 17.3 13.0 18.0 1.0 31.0
M14 o 10.2 12.0 10.0 1.0 21.0
M15 o 11.8 11.0 11.5 0 29.0
M16 o 21.9 19.0 19.0 3.0 45.0
M17 o 21.4 31.0 21.0 3.0 41.0
M18 1.2 1.3 1.1 0.7 2.0
M19 1.1 1.2 1.1 0.5 1.9
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6.2 Ana´lise da Variabilidade
Para quantificar a variabilidade, intra-observador, inter-observador e inter-software,
das medic¸o˜es efectuadas pelos diferentes observadores, foi calculado o valor de TEM
(Technical Error Measurement). Este paraˆmetro tem sido usado na literatura [51,
52, 53] em estudos similares. Pretende calcular o desvio padra˜o entre medidas cal-
culadas duas vezes. O resultado deste paraˆmetro vai traduzir a variabilidade que
existe no resultado da medic¸a˜o obtida para os diferentes cena´rios apresentados.
O ca´lculo de valor de TEM foi obtido de acordo com a seguinte equac¸a˜o:
TEMm =
√∑
n ∆nm
2N
2
,
onde n representa o ID do caso (estudo imagiolo´gico), N = 19 ao nu´mero total
de medic¸o˜es e M = 20 corresponde ao nu´mero de medidas efectuadas para cada
caso. ∆nm representa a diferenc¸a entre o nu´mero total de medic¸o˜es realizadas duas
vezes, em dois momentos diferentes.
Como a ordem de grandeza das medidas difere entre si, na˜o faz sentido analisar
as medidas como um todo, por isso, na˜o foi calculado um valor de TEM total,
pelo que na Tabela 6.5 podemos observar cada um dos valores de TEM poss´ıveis,
na unidade correspondente a` medic¸a˜o e na respectiva percentagem, para cada uma
das comparac¸o˜es poss´ıveis. Quanto maior o valor apresentado na tabela maior a
variabilidade da medic¸a˜o.
Para analisar a variabilidade das medidas, estas foram analisadas de forma indi-
vidual a fim de se compreender o que pode criar mais alterac¸o˜es: se o observador, se o
software. Para compreender as principais variac¸o˜es vamos fazer, inicialmente, apenas
a ana´lise das quatro colunas iniciais: ana´lise intra-observador, para cada observador.
Na ana´lise da medida M0 e M1, TT-TG, vertical, ou seja no que respeita a dife-
renc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observador, podemos concluir que
todos os valores permanecem constantes com a excepc¸a˜o do observador AA que tem
um aumento percentual da variabilidade de cerca de 12%. Na˜o ha´, contudo, nenhum
padra˜o que justifique esta alterac¸a˜o. Na ana´lise inter-observador podemos concluir
que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre o obervador BB e DD. Estes dois observa-
dores realizaram as medidas no mesmo software, sendo este semi-automa´tico. Na
ana´lise inter-observador podemos concluir que na˜o ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o en-
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Tab. 6.5: TEM (Technical error of measurement), para ana´lise inter-bservador, intra-
observador e intra-software.
Intra-Variabilidade Inter-Variabilidade
TEM AA BB CC DD AC BD CD
M0 mm 1.31 2.35 4.64 2.33 2.49 3.01 1.06
% 7.88 12.71 28.70 13.18 15.17 17.41 6.57
M1 mm 3.22 1.85 4.25 2.47 2.94 2.76 1.19
% 19.94 11.23 25.99 13.89 18.09 16.89 7.31
M2 mm 1.46 1.15 4.95 2.52 2.89 3.08 0.56
% 24.38 23.69 67.43 46.23 43.27 51.71 7.73
M3 mm 1.76 1.06 4.18 1.74 1.88 2.76 1.11
% 28.27 19.16 60.16 31.94 28.44 43.18 15.58
M4 mm 1.07 1.37 1.21 1.04 1.43 1.74 0.64
% 11.47 16.18 12.88 11.92 15.28 20.02 6.95
M5 mm 1.34 1.21 1.04 1.12 0.86 2.13 0.50
% 14.26 13.33 11.72 12.42 9.38 23.73 5.67
M6 o 5.57 2.85 7.35 6.19 8.07 11.97 4.91
% 3.88 1.88 5.16 4.44 5.65 8.18 3.45
M7 o 3.78 5.30 5.48 4.76 4.42 9.92 4.36
% 2.67 3.56 3.85 3.37 3.11 6.80 3.07
M8 o 3.15 2.70 4.52 3.30 4.06 3.64 2.42
% 16.37 15.29 23.67 15.84 21.17 19.30 12.37
M9 o 2.13 2.14 4.45 3.91 3.11 3.32 2.95
% 11.09 11.75 25.11 18.28 16.84 17.36 15.62
M10 o 1.42 1.57 3.90 2.46 2.76 2.02 2.35
% 17.97 21.50 39.77 31.37 31.10 25.33 25.44
M11 o 2.18 2.02 4.19 2.42 2.36 1.42 1.99
% 29.97 28.74 50.22 33.23 30.22 19.61 25.23
M12 o 2.77 1.25 2.70 2.08 2.54 1.50 1.13
% 16.05 7.62 17.02 12.82 15.35 9.24 7.05
M13 o 2.50 0.81 1.96 1.63 1.90 0.90 1.11
% 13.66 4.73 11.46 9.76 10.72 5.30 6.52
M14 o 3.32 1.16 2.03 2.10 2.09 1.48 1.13
% 28.45 11.14 21.76 22.44 19.93 15.23 12.28
M15 o 3.43 0.95 3.82 1.72 3.04 1.42 1.96
% 26.04 7.95 35.16 15.27 25.29 12.54 18.10
M16 o 5.57 1.47 1.65 1.45 2.64 1.39 0.96
% 25.82 6.66 7.65 6.44 12.22 6.31 4.41
M17 o 6.64 1.10 1.39 1.65 3.52 1.41 1.00
% 33.05 4.88 6.35 7.84 16.80 6.45 4.62
M18 0.25 0.10 0.09 0.08 0.14 0.11 0.07
% 20.42 8.32 7.37 7.36 11.70 9.39 5.84
M19 0.13 0.09 0.11 0.07 0.22 0.11 0.12
% 11.11 8.42 9.84 6.96 19.15 10.28 10.93
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tre o obervador AA e CC. Estes dois observadores realizaram as medidas no mesmo
software, sendo este manual. As suas diferenc¸as percentuais rondam os 20%, sendo
o observador CC o que apresenta maior variabilidade na medic¸a˜o. Apo´s ana´lise, fo-
ram retiradas as seguintes concluso˜es: o observador CC apresenta menor experieˆncia
na execuc¸a˜o de medidas neste aparelho, influeˆnciando esse factor na dificuldade em
manter a integridade das linhas que servem de base a` medic¸a˜o.
Na ana´lise da medida da subluxac¸a˜o em extensa˜o, M2 e M3, vertical, ou seja
no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observador,
podemos concluir que todos os valores permanecem constantes com a execepc¸a˜o do
observador DD que tem um aumento percentual da variabilidade de cerca de 15%
entre os membros. Na˜o ha´, contudo, nenhum padra˜o que justifique esta alterac¸a˜o.
Na ana´lise inter-observador podemos concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre
o obervador AA e BB. Estes dois observadores realizaram as medidas em diferentes
softwares. Na ana´lise inter-observador podemos concluir que na˜o ha´ concordaˆncia na
medic¸a˜o entre o obervador CC e DD. Estes dois observadores realizaram as medidas
em diferentes softwares. As suas diferenc¸as percentuais em relac¸a˜o aos observadores
que realizaram a medic¸a˜o no mesmo software ronda os 40% e os 20%, respectiva-
mente. O observador CC e´ o que apresenta maior variabilidade na medic¸a˜o, sendo
que essa diferenc¸a pecentual pode ser justificada pela utilizac¸a˜o de software manual,
associada a` baixa experieˆncia, comparativamente aos demais.
Na ana´lise da medida da subluxac¸a˜o com contrac¸a˜o, M4 e M5, intra-observador,
vertical, ou seja no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para
cada observador, podemos concluir que todos os valores permanecem constantes. Na
ana´lise inter-observador podemos concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre to-
dos os obervadores.
As medidas de distaˆncias esta˜o sujeitas a variabilidade elevada. Esse padra˜o na˜o
se repete na medida de subluxac¸a˜o com contrac¸a˜o para nenhum dos observadores.
O processo de execuc¸a˜o da medida de TT-TG ou subluxac¸a˜o pode deixar du´vidas
quanto ao local onde se deve proceder a` medida, na˜o no que respeito a` slice, mas ao
ponto espec´ıfico escolhido para o efeito. Estas medidas teˆm pontos anato´micos espe-
c´ıficos que na sua auseˆncia, como em casos de displasia troclear ou cirurgia correctiva
podem alterar de tal forma o membro que o ponto anato´mico na˜o seja percept´ıvel e
deixe a sua posic¸a˜o a` subjectividade do observador. A ana´lise comparativa de dois
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dos casos cl´ınicos recolhidos pode deixar esta du´vida facilmente esclarecida, como
quando observamos a Figura 6.1.
(a) (b)
Fig. 6.1: Efeito po´s-cirugico da anatomia da tuberosidade anterior da t´ıbia, na medic¸a˜o
de TT-TG: (a) Joelho normal, caso ID1; (b) Joelho po´s-cirurgia, caso ID15.
A explicac¸a˜o para a baixa variabilidade da medic¸a˜o quando ha´ a contrac¸a˜o do
membro relaciona-se com a forma como a ro´tula se posiciona na tro´clea. Esta al-
terac¸a˜o e´ fulcral para a avaliac¸a˜o da anatomia e esclarece com facilidade a posic¸a˜o
da goteira troclear ou do a´pice da ro´tula, aumentando a facilidade na detecc¸a˜o do
ponto e assim diminuir a variabilidade nesta medida, como e´ vis´ıvel na Figura 6.2.
(a) (b)
Fig. 6.2: Efeito da contracc¸a˜o do joelho na medic¸a˜o da subluxac¸a˜o, imagens TC do caso
com ID3: (a) Joelho em extensa˜o; (b) Joelho em contracc¸a˜o.
E´ interessante que todos os valores para o joelho direito e esquerdo teˆm tendeˆncia
a aumentar a sua varialibilidade com as medic¸o˜es do indiv´ıduo AA. Este indiv´ıduo
e´ esquerdino. Na˜o ha´, nenhuma informac¸a˜o que tenha esse factor como relevante,
mas e´ aqui deixado a titulo de curiosidade e futura investigac¸a˜o.
Na ana´lise da medida do aˆngulo do sulco troclear, M6 e M7, vertical, ou seja
no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observa-
dor, podemos concluir que todos os valores permanecem constantes. Na ana´lise
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inter-observador podemos concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre todos os
observadores, mantendo a percentagem de variabilidade abaixo de 5%. Apesar de
na˜o ser muito signigficativo, a ana´lise inter-observador e intra-software, atrave´s do
comparativo AC e BD apresenta valores mais elevados para o software de medic¸a˜o
semiautoma´tico. Pode esta justificac¸a˜o advir da ferramenta utilizada para deter-
minar o aˆngulo. A necessidade de determinar um ponto mais inferior na goteira
troclear pode aumentar a exactida˜o sempre que o mesmo e´ facilmente identifica´vel.
No software manual e´ o cruzamento das linhas que se sobrepo˜em a`s vertentes in-
terna e extena do sulco que adivinham o ponto, fazendo-o com maior exactida˜o e
repetibilidade que o software semi-automa´tico, ADW 4.2.
Na ana´lise da medida do aˆngulo de vertente externa, M8 e M9, vertical, ou seja
no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observador,
podemos concluir que os valores teˆm um padra˜o heteroge´neo, embora sem relevo
para nenhum dos observadores em concreto. Na ana´lise inter-observador podemos
concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre todos os observadores, com excepc¸a˜o
do observador CC, cuja oscilac¸a˜o e´ cerca de 10% do valor dos restantes observadores.
Sendo esta medic¸a˜o realizada no software manual, Siemens, na˜o ha´ qualquer padra˜o
que se possa encontrar nesta medida.
Na ana´lise da medida do aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-pratos, M10 e M11, verti-
cal, ou seja no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada
observador, podemos concluir que todos os valores sa˜o heteroge´neos. Veˆ-se uma
tendeˆncia para o aumento de valores no membro inferior esquerdo, ou seja, aumento
da variabilidade. Na ana´lise inter-observador podemos concluir que ha´ concordaˆncia
na medic¸a˜o entre o observador AA, BB e podemos tambe´m considerar o observador
DD como apresentando baixa variabilidade. Na ana´lise inter-observador podemos
concluir que na˜o ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o do observador CC, sendo que os valo-
res apresentados apresentam oscilac¸o˜es de 50%. A facilidade que o software manual
apresenta na subtracc¸a˜o de mais do que uma imagem pode contornar um dos fac-
tores que pode alterar a facilidade de medic¸a˜o: a assimetria do membro. Quando
na mesma slice as estruturas anato´micas na˜o sa˜o exactamente sime´tricas isso pode
influenciar a forma como a slice e´ escolhida e alterar os resultados. Outro factor que
pode alterar o resultado e´ a dificuldade de visualizac¸a˜o dos contornos das estruturas
que podem falaciar os resultados em questo˜es de mm, o que por si so´ ja´ inflencia o
resultado, como podemos ver na Figura 6.3.
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(a) (b)
Fig. 6.3: Alterac¸o˜es que podem influenciar a medic¸a˜o da torc¸a˜o coˆndilos-pratos: (a) As-
simetria de posicionamento, caso ID15; (b) Subjectividade na medic¸a˜o, caso
ID8.
Na ana´lise da medida do tilt em extensa˜o, M12 e M13, vertical, ou seja no
que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observador, po-
demos concluir que todos os valores sa˜o, relativamente, homoge´neos. Na ana´lise
inter-observador podemos concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre todos os
observadores, com maior foco sobre o observador BB, cujos valores de variabilidade
se apresentam diminuidos. Na ana´lise dos observadores CC e DD, cujas medic¸o˜es
foram realizados em software semi-automa´tico, apresentam valores percentuais infe-
riores a` medic¸a˜o no software manual, cerca de 10%, na˜o havendo nenhum facilidade
na medic¸a˜o deste aˆngulo espec´ıfico, no primeiro software, que justifique a menor
variabilidade.
Na ana´lise da medida do tilt com flexa˜o do membro, M14 e M15, vertical, ou
seja no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observa-
dor, podemos concluir que todos os valores sa˜o heteroge´neos, na˜o havendo qualquer
padra˜o de variabilidade. A variabilidade tendencialmente diminui para o membro
esquerdo, na˜o se verificando essa tendeˆncia para o observador CC. Na ana´lise inter-
observador podemos concluir que a concordaˆncia existente entre os observadores e´
apenas relativa, na˜ se verifica alterac¸o˜es percentuais de relevo, mas na˜o ha´ uma
homogeneidade nos valores obtidos. Apesar da dificuldade de realizar a flexa˜o dos
membros de forma sime´trica, bilateralmente, na˜o sera´ este factor que condiciona os
valores obtidos, uma vez que na˜o se identifica nenhum padra˜o espec´ıfico. Na ana´lise
inter-observador e intra-software, atrave´s do comparativo AC e BD podemos con-
cluir que ha´ uma tendeˆncia para os dados obtidos apresentarem menor variac¸a˜o para
os dados medidos no software semi-automa´tico, apresentando diferenc¸as ate´ 10%.
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Na ana´lise da medida do tilt com contracc¸a˜o do membro, M16 e M17, vertical,
ou seja no que respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada obser-
vador, podemos concluir que todos os valores permanecem constantes para todos os
observadores com a excepc¸a˜o do observador AA. As diferenc¸as entre joelho direito
e esquerdo podem atingir percentagens de quase 10%. Na ana´lise inter-observador
podemos concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre os observadores BB, CC
e DD. Na ana´lise inter-observador podemos concluir que na˜o ha´ concordaˆncia nas
medic¸o˜es do observador AA que oscila quase 20% de diferenc¸a entre os restantes.
Na˜o ha´ nenhum padra˜o que justifique tal alterac¸a˜o, nem mesmo a dificuldade de
contrac¸a˜o homoge´nea entre os dois membros, uma vez que isso na˜o se verifica para
os outros observadores. Pode a escolha da slice de base ter sido a raza˜o para tal
oscilac¸a˜o.
Na ana´lise da medida do ı´ndice de Catton, M18 e M19, vertical, ou seja no que
respeita a diferenc¸as entre joelho direito e esquerdo, para cada observador, podemos
concluir que todos os valores permanecem constantes para todos os observadores com
a excepc¸a˜o do observador AA. Esta diferenc¸a toma valores mais acentuados para o
joelho direito, num valor percentual de cerca de 10%. Na ana´lise inter-observador
podemos concluir que ha´ concordaˆncia na medic¸a˜o entre os observadores BB, CC
e DD. Na ana´lise inter-observador podemos concluir que na˜o ha´ concordaˆncia nas
medic¸o˜es do observador AA que oscila quase 12% de diferenc¸a entre os restantes.
Na˜o ha´ nenhum padra˜o que justifique tal alterac¸a˜o, embora a existeˆncia de patellar
nose, que representa a a`rea da faceta articular da ro´tula que na˜o possui cartilagem
possa ter sido o causador da diferenc¸a.
Na ana´lise intra-observador e inter-software a variabilidade apresenta-se dimi-
nuida para os observadores que realizaram as medic¸o˜es em software semni-automa´tico.
E´ importante, contudo, reparar que esta diminuic¸a˜o so´ se apresenta padronizada
para as medic¸a˜o de aˆngulos e ı´ndice. Era esperado que a facilidade de obtenc¸a˜o de
linhas perpendiculares entre si para a medic¸a˜o das distaˆncias pretendidas fosse mais
fidedigna neste software, na˜o sendo este princ´ıpio verificado nos resultados globais
obtidos.
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6.3 Ana´lise Gra´fica
Para compreender a forma como os dados se podem agrupar e que padro˜es estes
podem gerar entre si, visualmente, foram criados gra´ficos de Bland-Altman [54], e
gra´ficos de barras [55] para cada uma das medic¸o˜es.
A ana´lise dos gra´ficos de Bland-Altman sa˜o fa´ceis de compreender e interpretar,
na medida em que o eixo X representa a me´dia das medidas efectudas e o eixo Y
representa a diferenc¸a entre os valores medidos, em relac¸a˜o a` me´dia. Foram gerados
gra´ficos de Bland-Altman para os quatro observadores de forma individual, ou seja
para a ana´lise intra-observador AA, BB, CC e DD, sabendo que AA e CC realizaram
as medic¸o˜es em software manual e BB e DD em software semi-automa´ticos.
Fig. 6.4: Gra´fico Bland-Altman para o observador AA, software manual.
Ao analisar o gra´fico Bland-Altman do observador AA, correspondente ao soft-
ware manual, na Figura 6.4 podemos observar que os pontos que na˜o esta˜o incluidos
em 95% da amostra sa˜o essencialmente as medidas do aˆngulo troclear, a medida
da ba´scula externa com contracc¸a˜o do membro, a medida de torc¸a˜o coˆndilos-pratos
e ainda alguns pontos da medida do TT-TG. Os valores que mais dispersam em
relac¸a˜o a` me´dia sa˜o os valores de subluxac¸a˜o com contrac¸a˜o e de TT-TG. Estes na˜o
podem por si so´ ser considerados outliers, mas dada a dispersa˜o de valores na˜o teˆm
traduc¸a˜o na padronizac¸a˜o das medidas.
Ao analisar o gra´fico Bland-Altman do observador BB, correspondente ao soft-
ware semi-automa´tico, na Figura 6.5 podemos observar que os pontos que na˜o esta˜o
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incluidos em 95% da amostra sa˜o essencialmente as medidas do aˆngulo troclear e a
medida de torc¸a˜o coˆndilos-pratos. Comparativamente ao observador anterior, AA,
este gra´fico apresenta valores com menor dispersa˜o, mesmo para o aˆngulo troclear.
Fig. 6.5: Gra´fico Bland-Altman para o observador BB, software semi-automa´tico.
Ao analisar o gra´fico Bland-Altman do observador CC, correspondente ao soft-
ware manual, na Figura 6.6 podemos observar que os pontos que na˜o esta˜o incluidos
em 95% da amostra sa˜o essencialmente as medidas do aˆngulo troclear, a medida da
ba´scula externa com contracc¸a˜o do membro, a medida de subluxac¸a˜o em extensa˜o
e a medida de torc¸a˜o coˆndilos-pratos. Este observador no gra´fico TEM apresentou
valores muito inconstantes em relac¸a˜o aos outros observadores. Atribui-se a estas
oscilac¸o˜es, que na˜o sa˜o outliers, mas sim de´fices relativos a` baixa experieˆncia do
observador.
Ao analisar o gra´fico Bland-Altman do observador DD, correspondente ao soft-
ware semi-automa´tico, na Figura 6.7 podemos observar que os pontos que na˜o esta˜o
incluidos em 95% da amostra sa˜o essencialmente as medidas do aˆngulo troclear e
torc¸a˜o coˆndilos-pratos. O aspecto deste gra´fico e´ muito semelhante ao do observa-
dor BB (Figura 6.5, que medindo no mesmo software, semi-automa´tico, apresenta
alguma homegeneidade no padra˜o visualizado.
O gra´fico de barras foi obtido para a diferenc¸a em relac¸a˜o a`s me´dias e para a
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Fig. 6.6: Gra´fico Bland-Altman para o observador CC, software manual.
percentagem em relac¸a˜o a` diferenc¸a me´dia. Dada a complexidade dos dados estes
foram separados pela unidade das medidas, distaˆncia, aˆngulos e ı´ndices, correspon-
dendo cada barra a um ID de medic¸a˜o efectuada. Este gra´fico permite ter uma
visa˜o gra´fica do comportamento das medic¸o˜es, individualmente. Cada uma das bar-
ras permite compreender como os valores sa˜o espac¸ados ao longo do gra´fico, sabendo
que os limites correspondem aos percentis 25% e 75% dos dados.
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de distaˆncia do observador AA
permite-nos concluir que o valor que apresenta maior diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia
e´ a medida de TT-TG, com maior incideˆncia a` esquerda. Por seu lado na ana´lise
do gra´fico da me´dia das diferenc¸as o valor que e´ mais representativo e´ a medida de
subluxac¸a˜o em extensa˜o dos membros. As diferenc¸as sa˜o mais significativas para as
oscilac¸o˜es nas medidas de subluxac¸a˜o (ver Figura 6.8).
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de distaˆncia do observador BB
permite-nos concluir que os valores apresentados sa˜o muito homoge´neos entre si.
Contudo, a percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia realc¸a-se para a medida
de subluxac¸a˜o com o membro em extensa˜o, a` direita (ver Figura 6.9).
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de distaˆncia do observador CC
permite-nos concluir que os valores apresentados sa˜o muito homoge´neos na sua vari-
ac¸a˜o, sendo que as medidas de TT-TG e subluxac¸a˜o em extensa˜o teˆm uma diferenc¸a
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Fig. 6.7: Gra´fico Bland-Altman para o observador DD, software semi-automa´tico.
de valores em relac¸a˜o a` me´dia, significativa. Na ana´lise da percentagem de diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia e´ noto´ria a demarcac¸a˜o da grande percentagem de diferenc¸a em
relac¸a˜o a` me´dia que a medida de subluxac¸a˜o em extensa˜o assume (ver Figura 6.10).
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de distaˆncia do observador DD
permite-nos concluir que os valores apresentados sa˜o muito heteroge´neos e expansi-
vos, com maior relevo para a medida de TT-TG, M0 e M1. NA ana´lise da percenta-
gem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia constata-se que afinal a medida cuja variac¸a˜o
e´ mais significativa e´ a subluxac¸a˜o com extensa˜o do membro (ver Figura 6.11).
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de aˆngulos do observador AA
permite observar uma grande heterogeneidade de valores, com menor impacto nas
diferenc¸as para as medidas de torc¸a˜o coˆndilos-pratos, M10 e M11, e tilt em extensa˜o,
M12 e M13, e flexa˜o do membro, M14 e M15. Pelo contra´rio as medidas com maior
diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia e´ a medida do aˆngulo troclear, M6 e M7. Ha´ neste
caso o que parece um padra˜o no que respeita a` percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o
a` me´dia para o aˆngulo troclear e para a torc¸a˜o coˆndilos-pratos cuja percentagem e´
muito baixa e muito alta, respectivamente (ver Figura 6.12). Este acontecimento
e´ facilmente compreendido quando pensamos na gama de valores de cada uma das
medidas. O aˆngulo troclear representa um valor normal de 145o enquanto a torc¸a˜o
coˆndilos-pratos tende a ser inferior a 5o. Quando acontece uma pequena oscilac¸a˜o
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(a) (b)
Fig. 6.8: Gra´fico de barras, das distaˆncias medidas, para o observador AA: (a) Diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia.
na medic¸a˜o cujo valor normal e´ reduzido, o seu impacto e´ maior do que quando essa
alterac¸a˜o ocorre para valores normais elevados.
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de aˆngulos do observador BB
permite concluir que o valor que apresenta maior diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia e´ o
aˆngulo troclear, o aˆngulo da vertente externa e o aˆngulo de torc¸a˜o coˆndilos-pratos. E´,
contudo, a medida do aˆngulo troclear que apresenta menor percentagem de diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia, juntamente com a medida do tilt em extensa˜o, M12 e M13. Na
ana´lise do gra´fico das diferenc¸as e´ poss´ıvel notar que a maior barra pertence a` medida
de torc¸a˜o coˆndilos-pratos (ver Figura 6.13).
Na ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de aˆngulos do observador CC
permite observar uma grande heterogeneidade de valores, com maior impacto na
medida de TT-TG que se destaca por uma maior diferenc¸a em relac¸a˜o a`s restantes.
No gra´fico da percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia e´ observada uma grande
variac¸a˜o na medida de torc¸a˜o coˆndilos-pratos, com valor percentual de 150%, sendo
a` ana´lise um valor fora do expecta´vel (ver Figura 6.14). Na pra´tica, este valor pode
ser facilmente afectado pela oscilac¸a˜o de pequenos graus na medic¸a˜o. A Tabela 6.6
e´ representativa de como para o mesmo caso cl´ınico, o mesmo observador e o mesmo
software pode variar esta medic¸a˜o de forma a conseguir valores normais.
A ana´lise do gra´fico de barras para as medidas de aˆngulos do observador DD
permite observar valores com alterac¸o˜es de maior impacto para a medida do aˆngulo
troclear e do aˆngulo de vertente externa. No gra´fico da percentagem de diferenc¸a em
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(a) (b)
Fig. 6.9: Gra´fico de barras, das distaˆncias medidas, para o observador BB: (a) Diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia.
Tab. 6.6: Variac¸a˜o dos dados adquridos para o observador CC, na medida do aˆngulo de
torc¸a˜o coˆndilos-pratos, M10 e M11.
Medida
Te´cnico Sessa˜o Software Caso Direito Esquerdo
C 1 1 10 1 1
C 2 1 10 6 9
C 1 1 19 1 5
C 2 1 19 4 7
relac¸a˜o a` me´dia o padra˜o observado e´ heteroge´neo. Os valores com menor impacto
refletem-se na medida do aˆngulo troclear, M6 e M7, do tilt em extensa˜o, M12 e M13
e do tilt com flexa˜o dos membros, M14 e M15 (ver Figura 6.15).
Da ana´lise do gra´fico de barras para as medidas do ı´ndice de Catton dos diferentes
observadores conclui-se que esta na˜o apresenta grandes oscilac¸o˜es ao longo dos gra´fi-
cos que se geraram (ver Figura 6.16). Em todos eles, a diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia
apresenta valores aceita´veis e sobrepon´ıveis aos diferentes observadores. Ha´ tambe´m
uma relac¸a˜o inversa que se repete para todos os observadores: a percentagem de
diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia e´ muito pequena, quando comparada com as outras
medic¸o˜es efectuadas, confirmada numa ana´lise transversal a todos os observadores.
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(a) (b)
Fig. 6.10: Gra´fico de barras, das distaˆncias medidas, para o observador CC: (a) Diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia.
(a) (b)
Fig. 6.11: Gra´fico de barras, das distaˆncias medidas, para o observador DD: (a) Diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia.
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(a) (b)
Fig. 6.12: Gra´fico de barras, dos aˆngulos medidos, para o observador AA: (a) Diferenc¸as
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸as em relac¸a˜o a` me´dia.
(a) (b)
Fig. 6.13: Gra´fico de barras, dos aˆngulos medidos, para o observador BB: (a) Diferenc¸a
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸a em relac¸a˜o a` me´dia.
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(a) (b)
Fig. 6.14: Gra´fico de barras, dos aˆngulos medidos, para o observador CC: (a) Diferenc¸as
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸as em relac¸a˜o a` me´dia.
(a) (b)
Fig. 6.15: Gra´fico de barras, dos aˆngulos medidos, para o observador DD: (a) Diferenc¸as
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸as em relac¸a˜o a` me´dia.
6.3. Ana´lise Gra´fica 95
(a) (b)
Fig. 6.16: Gra´fico de barras, do ı´ndice medido, para todos os observadores: (a) Diferenc¸as
em relac¸a˜o a` me´dia; (b) Percentagem de diferenc¸as em relac¸a˜o a` me´dia.

Capı´tulo7
Conclusa˜o
A realizac¸a˜o do estudo das relac¸o˜es patelofemorais atrave´s de Tomografia Compu-
torizada e´ um processo moroso e pode ser complexo. O propo´sito do estudo TC
das RPF e´ avaliar a existeˆncia de instabilidade na articulac¸a˜o patelofemoral e assim
permitir determinar o diagno´stico e definir o melhor tratamento. As medic¸o˜es que
se realizam neste estudo visam quantificar essa instabilidade.
E´ necessa´rio realizar va´rias etapas para tornar poss´ıvel a execuc¸a˜o das medic¸o˜es
que completam o estudo. Neste processo teˆm importaˆncia va´rios aspectos, desde o
indiv´ıduo que se submete a` realizac¸a˜o do exame ate´ a` elaborac¸a˜o do relato´rio me´dico
realizado com recurso ao resultado das medic¸o˜es. A quantificac¸a˜o da variabilidade
que pode existir neste processo de medic¸a˜o e´ essencial para se determinar a exactida˜o
e a reproductibilidade das mesmas, no que respeita a` sua execuc¸a˜o em Tomografia
Computorizada.
As medidas realizadas no estudo das RPF por TC foram executadas sem co-
nhecimento do caso cl´ınico apresentado, sem comunicac¸a˜o entre os observadores e
sem acesso ao resultado das medidas ja´ documentadas em relato´rio me´dico. Entre a
primeira e a segunda sessa˜o ocorreu um intervalo de tempo de 60 dias, aproximada-
mente, para evitar que o observador fosse parcial e tentar repetir o valor da primeira
sessa˜o. Na˜o houve por parte de nenhum observador conhecimento de nenhum resul-
tado nume´rico ou comunicac¸a˜o sobre o estado do trabalho.
A medida que apresenta maior variabilidade e´ a medida de torc¸a˜o coˆndilos-pratos,
cuja variabilidade e´ superior a 20%, transversal a todos os observadores e aos dois
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softwares. As medidas cuja variabilidade percentual assumem os menores valores
sa˜o as medic¸o˜es do aˆngulo troclear, a medic¸a˜o do tilt rotuliano em extensa˜o e ainda
a medic¸a˜o do I´ndice de Catton, valores que sa˜o transversais a todos os observadores
e softwares.
Na˜o se pode concluir de forma clara que o software de medic¸a˜o semi-automa´tico
apresenta resultados de variabilidade inferiores ao software de medic¸a˜o manual. Este
princ´ıpio verifica-se para os aˆngulos medidos bem como o ı´ndice de Catton, a` ex-
cepc¸a˜o do aˆngulo troclear. As demais medic¸o˜es na˜o seguem qualquer padra˜o neste
contexto.
E´ essencial a anatomia dos joelhos estar preservada para garantir a correcta in-
terpretac¸a˜o e menor variabilidade dos resultados. Quando na˜o esta´ preservada a
anatomia e´ de dif´ıcil interpretac¸a˜o e pode aumentar a subjectividade do observador
no processo de medic¸a˜o. O pro´prio observador pode interpretar a anatomia vis´ıvel
de forma diferente, em momentos diferentes e assim resultar em dois valores dife-
rentes para o mesmo caso cl´ınico e para a mesma medic¸a˜o.
A experieˆncia do observador na realizac¸a˜o do processo e´ essencial para manter
os valores de variabilidade baixos. Neste trabalho o mesmo observador, mais famili-
arizado com um dos softwares envolvidos mostrou grandes diferenc¸as ao executar as
mesmas medic¸o˜es noutro aparelho. Em nenhum momento do processo de medic¸a˜o
os resultados foram de tal forma diferentes que implicassem uma alterac¸a˜o ao diag-
no´stico. Mais se conclui que a u´nica medida que a bibliografia refere como essencial
no planeamento ciru´rgico, medic¸a˜o de TT-TG, na˜o apresenta valores ta˜o d´ıspares
cuja variabilidade percentual seja relevante, o que por si so´ e´ positivo.
A necessidade de manter a integridade do processo levou a que o mesmo fosse
questionado e a variabilidade medida apresenta valores que, embora na˜o sejam su-
ficientes para alterar o quadro cl´ınico, podem induzir alterac¸o˜es aos resultados. A
diminuic¸a˜o dos factores que possam criar du´vidas no processo de medic¸a˜o pode ser
uma mais valia na reduc¸a˜o da variabilidade. Contudo, outro factor que muito altera
este resultado e´ a subjectividade intr´ınseca no processo que pode ser facilmente re-
duzida atrave´s da sistematizac¸a˜o do mesmo. Esta sitematizac¸a˜o pode passar pela
determinac¸a˜o automa´tica dos pontos necessa´rios a` realizac¸a˜o dos aˆngulos e distaˆn-
cias, bem como a` limitac¸a˜o na interpretac¸a˜o das imagens.
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Para bem compreender as medic¸o˜es das relac¸o˜es patelofemorais e a sua varia-
bilidade e apo´s a experieˆncia adquirida ao longo da realizac¸a˜o deste trabalho, ha´
mais alguns factores que podem ser determinantes no resultado final. Esses facto-
res podem alterar a medic¸a˜o e relacionam-se com a prestac¸a˜o do indiv´ıduo e com
as caracteristicas intr´ınsecas ao software. Quanto ao indiv´ıdo esses factores podem
ser por exemplo o tempo dispon´ıvel para a medic¸a˜o e o cansac¸o do indiv´ıduo no
momento da medic¸a˜o. No software seria interessante compreender se ha´ alguma
variac¸a˜o no resultado da medic¸a˜o quando se considera a resoluc¸a˜o do ecra˜ em que a
medic¸a˜o e´ efectuada.
Conclui-se com este trabalho que existe variabilidade no processo de medic¸a˜o
das RPF por TC, cujos valores percentuais sa˜o significativos. Tal variabilidade na˜o
implica alterac¸o˜es ao diagno´stico, mas tambe´m na˜o traduz o valor real da medic¸a˜o
efectuada. Espera-se que este trabalho possa ser alicerce futuro para mais investi-
gac¸a˜o e melhoria no processo de medic¸a˜o.
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